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VERBALE N. 2 GARA APROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 

PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

SISTEMI DI ASPIRAZIONE E DRENAGGIO – ID.16PRE014 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 29 del mese di marzo, alle ore 8:50, presso gli uffici dell’Ente 

per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, di seguito E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo n. 

330, ha luogo la seduta pubblica finalizzata alla presa d’atto delle nuove determinazioni 

dell’Amministrazione a seguito delle verifiche effettuate relativamente alla GARA A PROCEDURA 

APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

SISTEMI DI ASPIRAZIONE E DRENAGGIO – ID.16PRE014. 

Sono presenti il dott. Marco Zanon (Presidente del seggio), la sig.ra Catia Todisco (teste), e il sig. 

Eros Schneider (teste e segretario verbalizzante).  

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa 

Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica 

dell’identità e della eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara. 

Il Presidente premette che, durante la prima seduta pubblica del giorno 10/03/2017, le ditte 

DIEMME SRL, CLABER SRL e CONMED ITALIA SRL sono state ammesse con riserva alle fasi 

successive del procedimento, come riportato nel verbale della medesima seduta.  

Con note protocolli EGAS nn. 0007101, 0007100 e 0007099 del giorno 10/03/2017 sono state 

inviate alle ditte DIEMME SRL, CLABER SRL e CONMED ITALIA SRL le comunicazioni di 

ammissione con riserva con richiesta che le proprie posizioni vengano regolarizzate previo 

pagamento della penale di cui all’art. 4 del Disciplinare di gara. 

Entro il termine richiesto, pena esclusione dalla gara, le ditte DIEMME SRL, CLABER SRL e 

CONMED ITALIA SRL hanno inviato quanto richiesto nelle lettere di ammissione con riserva.  

A seguito di istruttoria della documentazione pervenuta si è ritenuto di riconvocare in seduta 

pubblica con nota protocollo n. 0008013 del giorno 20/03/2017 le ditte concorrenti, al fine di 

comunicare quanto segue in merito allo scioglimento della riserva.  

Nel corso della seduta si prende atto che le ditte DIEMME SRL, CLABER SRL e CONMED ITALIA 

SRL hanno provveduto a regolarizzare le proprie posizioni (come da documentazione 

conservata agli atti di questa Amministrazione) e, di conseguenza, le stesse vengono ammesse 

alle fasi successive della procedura. 
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La seduta si chiude alle ore 8:54. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Dott. Marco Zanon   F.to _________________________________________ 

 
Sig.ra Catia Todisco   F.to _________________________________________ 

 
Sig. Eros Schneider   F.to _________________________________________ 
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VERBALE N. 3 GARA APROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART 60 DEL D. LGS. N. 

50/2016 PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI SISTEMI DI ASPIRAZIONE E DRENAGGIO – ID.16PRE014 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 8 del mese di agosto, alle ore 9:03, presso gli uffici 

dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, che di seguito si indicherà come 

E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo n. 330, si è riunito il seggio di gara per l’apertura delle offerte 

economiche relativo alla gara a procedura aperta per l’affidamento della FORNITURA DI 

SISTEMI DI ASPIRAZIONE E DRENAGGIO – ID.16PRE014. 

Sono presenti: 

•  Dott. Marco Zanon presidente 

•  Dott.ssa Ilaria Carlini componente 

•  Sig. Eros Schneider componente e segretario verbalizzante 

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa 

Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica 

dell’identità e dell’eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara. 

Si prende atto dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione Giudicatrice incaricata 

dell’esame e della valutazione della documentazione tecnica prodotta a corredo di ciascuna 

offerta come riportato nei verbali redatti in data 26/07/2017 e 01/08/2017 (allegato 1) di cui 

si da lettura ai presenti, parte integrante del presente atto. 

Si procede, quindi, all’apertura della busta sigillata n. 3, contenente l’offerta economica delle 

ditte ammesse, dando lettura degli importi offerti e determinando contestualmente il 

punteggio complessivo raggiunto dalle ditte.  

A conclusione della lettura delle offerte economiche, viene individuato il miglior offerente e il 

secondo in graduatoria, come evidenziato nel prospetto allegato (allegato 2), parte integrante 

del presente verbale. 

Si riscontra che sono presunte come anomale le offerte degli aggiudicatari dei lotti di cui 

all’allegato n. 2 e si dispone che per le stesse si proceda con istruttoria d’ufficio. 

Il presente verbale viene rimesso all’Amministrazione per gli adempimenti conseguenti. 

La seduta si chiude alle ore 10:25. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Dott. Marco Zanon   F.to _________________________________________ 

 

Dott.ssa Ilaria Carlini  F.to _________________________________________ 

 

Sig. Eros Schneider   F.to _________________________________________ 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- n. 2 verbali della Commissione Giudicatrice (all. 1); 

- n. 1 prospetto comparativo delle offerte economiche (all. 2). 
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All. 1 

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI 

“SISTEMI DI ASPIRAZIONE E DRENAGGIO” (ID.16PRE014) 

PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

VERBALE N. 1 DI VALUTAZIONE TECNICA 

 

 

Il giorno 26 luglio 2017 alle ore 14:15, presso l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi 

(EGAS) di Udine – via Pozzuolo n. 330, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della 

valutazione della documentazione tecnica e campionatura relativa alla gara per la fornitura in oggetto, 

nelle persone dei Dott.ri: 

•  Dott. Vittorio Durastante  presidente 

•  Dott.ssa Aurora Lot  componente 

•  Sig.ra Tiziana Fonda  componente 

•  Dott.ssa Michela Puntel  componente 

•  Sig. Riccardo Grion  componente 

Assiste i lavori della Commissione Giudicatrice il sig. Eros Schneider con funzioni di segretario 

verbalizzante. 

 

PREMESSO 

 

- che la fornitura di che trattasi è articolata in lotti;  

- che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016, cioè dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola sulla scorta dei seguenti 

parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi: 

Qualità   punti 40 

Prezzo    punti 60 

- che per i soli lotti dal n. 30 al n. 34 e dal n. 66 al n. 73, la Commissione procederà alla verifica della 

rispondenza delle caratteristiche tecniche richieste e all’attribuzione del giudizio di idoneità/non 

idoneità, con conseguente aggiudicazione con il criterio del “prezzo più basso”; 

- che per la suddetta fornitura è stata richiesta campionatura, da recapitare, entro il termine di 

presentazione dell’offerta, presso l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - Magazzino 

Interporto Pordenone - Centro Ingrosso Interporto Sett. E  - 33170 Villanova (PN). 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano l’esame della documentazione tecnica e della 

campionatura presentata dalle ditte concorrenti, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime 

richieste dal Capitolato speciale ai fini dell’ammissione, l’attribuzione dei giudizi di idoneità / non 

idoneità e l’attribuzione dei punteggi previsti per la Qualità, sulla base dei criteri e parametri specificati 

nel Capitolato Speciale; 

- rileva altresì che le offerte che in questa fase avranno ottenuto un giudizio di non idoneità o un 

punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di qualità (24 punti su 40), verranno automaticamente 

escluse dalla gara; 
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- facendo seguito alla trasmissione dei plichi sigillati e conservati in apposito armadio presso gli uffici 

dell’EGAS da parte del Presidente del seggio di gara, fa disporre sul tavolo dei lavori gli stessi e, 

verificatane l’integrità, procede all’apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica. 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

- prende atto dei lotti deserti per totale assenza di offerte ricevute (nn. 2, 11, 21, 38, 51, 67, 68 e 73); 

- viste le schede tecniche, la campionatura e ogni altra documentazione presentata dalle ditte concorrenti, 

procede all’esame della documentazione tecnica e della campionatura, al fine di verificare la 

corrispondenza dei requisiti/caratteristiche minime richiesti per l’ammissione alla gara in argomento, 

così come specificato nel Capitolato Speciale; 

- attribuisce i giudizi di idoneità / non idoneità per i lotti nn. 30, 31, 32, 34, 66, 69, 70 e 71 e i punteggi 

previsti per la Qualità per i lotti dal n. 2 al n. 25 e dispone che tali valutazioni vengano riportate nel 

documento riepilogativo finale “Allegato al verbale della Commissione Giudicatrice” che la Commissione 

produrrà alla fine della valutazione di tutti i lotti. 

 

La Commissione Giudicatrice, alle ore 18:30, decide di aggiornare i lavori in data 01/08/2017 e 

ricompone quindi la documentazione tecnica e la campionatura oggetto di valutazione, che verrà 

custodita in locale chiuso a chiave presso gli uffici dell’EGAS. 

 

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
•  Dott. Vittorio Durastante  F.to____________________________ presidente 

 
•  Dott.ssa Aurora Lot  F.to____________________________ componente 

 
•  Sig.ra Tiziana Fonda  F.to____________________________ componente 

 
•  Dott.ssa Michela Puntel  F.to____________________________ componente 

 
•  Sig. Riccardo Grion  F.to____________________________ componente 

 
•  Sig. Eros Schneider  F.to____________________________ segretario verbalizzante 
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GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI 

“SISTEMI DI ASPIRAZIONE E DRENAGGIO” (ID.16PRE014) 

PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

VERBALE N. 2 DI VALUTAZIONE TECNICA 

 

 

Il giorno 1 agosto 2017 alle ore 8:50, presso l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) 

di Udine – via Pozzuolo n. 330, si è riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della 

documentazione tecnica e campionatura relativa alla gara per la fornitura in oggetto, nelle persone dei 

Dott.ri: 

•  Dott. Vittorio Durastante  presidente 

•  Dott.ssa Aurora Lot  componente 

•  Sig.ra Tiziana Fonda  componente 

•  Dott.ssa Michela Puntel  componente 

•  Sig. Riccardo Grion  componente 

Assiste i lavori della Commissione Giudicatrice il sig. Eros Schneider con funzioni di segretario 

verbalizzante. 

 

PREMESSO 

 

- che la fornitura di che trattasi è articolata in lotti;  

- che la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016, cioè dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinandola sulla scorta dei seguenti 

parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi: 

Qualità   punti 40 

Prezzo    punti 60 

- che per i soli lotti dal n. 30 al n. 34 e dal n. 66 al n. 73, la Commissione procederà alla verifica della 

rispondenza delle caratteristiche tecniche richieste e all’attribuzione del giudizio di idoneità/non 

idoneità, con conseguente aggiudicazione con il criterio del “prezzo più basso”; 

- che per la suddetta fornitura è stata richiesta campionatura, da recapitare, entro il termine di 

presentazione dell’offerta, presso l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - Magazzino 

Interporto Pordenone - Centro Ingrosso Interporto Sett. E  - 33170 Villanova (PN). 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano la conclusione dell’esame della documentazione 

tecnica e della campionatura presentata dalle ditte concorrenti, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche 

minime richieste dal Capitolato speciale ai fini dell’ammissione e l’attribuzione dei punteggi previsti per la 

Qualità per il lotto n. 1 e i lotti dal n. 26 al n. 78, sulla base dei criteri e parametri specificati nel Capitolato 

Speciale; 

- rileva altresì che le offerte che in questa fase avranno ottenuto un giudizio di non idoneità o un 

punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di qualità (24 punti su 40), verranno automaticamente 

escluse dalla gara. 
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LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

- viste le schede tecniche, la campionatura e ogni altra documentazione presentata dalle ditte concorrenti, 

attribuisce i punteggi previsti per la Qualità per il lotto n. 1 e i lotti dal n. 26 al n. 54; 

 

I lavori vengono sospesi dalle ore 13:15 per la pausa pranzo. 

 

La Commissione Giudicatrice riprende i lavori alle 14:10. 

 

- viste le schede tecniche, la campionatura e ogni altra documentazione presentata dalle ditte concorrenti, 

attribuisce i punteggi previsti per la Qualità per i lotti dal n. 55 al n. 78 e dispone che tali valutazioni, 

unitamente a quelle dei lotti di cui sopra e a quelle effettuate nella seduta precedente del 26/07/2017, 

vengano riportate nel documento riepilogativo “Allegato al verbale della Commissione Giudicatrice”, 

allegato al presente verbale quale parte integrante, nel quale vengono evidenziate, per tutti i lotti oggetto 

di gara: 

•  le ditte non idonee e le ditte non ammesse per carenza delle caratteristiche tecniche minime 

richieste, ovvero per non aver raggiunto il punteggio minimo previsto per l’elemento “Qualità”; 

•  le ditte idonee e le ditte ammesse, con indicazione dei singoli punteggi assegnati. 

 

A conclusione dei lavori, alle ore 16:20, la Commissione rimette gli atti all’Amministrazione per le 

definitive determinazioni. 

 

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
•  Dott. Vittorio Durastante  F.to____________________________ presidente 

 
•  Dott.ssa Aurora Lot  F.to____________________________ componente 

 
•  Sig.ra Tiziana Fonda  F.to____________________________ componente 

 
•  Dott.ssa Michela Puntel  F.to____________________________ componente 

 
•  Sig. Riccardo Grion  F.to____________________________ componente 

 
•  Sig. Eros Schneider  F.to____________________________ segretario verbalizzante 

 

 

 

 

Allegati: n. 1 “Allegato al verbale della Commissione Giudicatrice ID.16PRE014” 



1.1 - Materiali
1.2 - Caratteristiche 

migliorative

2.1 - Manovrabilità 

e semplicità d'uso

2.2 - Efficacia 

ed efficienza

2.3 - Sicurezza di 

impiego

Saranno valutate la tipologia, l'atraumaticità 

e la resistenza / tenuta dei materiali 

impiegati, anche con riferimento al 

confezionamento, le caratteristiche tecniche e 

costruttive dei dispositivi e la qualità delle 

finiture; verrà valutata positivamente la 

totale assenza di ftalati (ove pertinente e 

sulla base delle dichiarazioni delle ditte 

inserite nelle schede tecniche)

Sarà valutata la 

presenza/assenza e la 

rilevanza di eventuali 

caratteristiche eccedenti 

/ migliorative rispetto a 

quelle minime richieste, 

anche con riferimento 

alla gamma di misure 

offerte (ove pertinente)

Sarà valutata la 

facilità di utilizzo 

intesa come: 

maneggevolezza, 

ergonomia, peso e 

ingombro e facilità 

di connessione 

(ove pertinente)

Verrà 

valutato il 

livello di 

efficacia ed 

efficienza del 

dispositivo, in 

relazione alla 

destinazione 

d'uso prevista

Sarà valutato il livello 

di adeguatezza ed 

affidabilità del 

dispositivo, in 

relazione alle esigenze 

cliniche e alle tecniche 

in uso presso i servizi 

utilizzatori

Punti max 8,00 4,00 12,00 12,00 4,00 40,00
Coefficienti variabili tra 0 e 1:

SCARSO = 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSUFFICIENTE = 0,20 1,60 0,80 2,40 2,40 0,80

MEDIOCRE = 0,40 3,20 1,60 4,80 4,80 1,60

SUFFICIENTE = 0,60 4,80 2,40 7,20 7,20 2,40

BUONO = 0,80 6,40 3,20 9,60 9,60 3,20

OTTIMO = 1,00 8,00 4,00 12,00 12,00 4,00

a
b
c
d

e

FLOW METER SPA 3,20 0,00 4,80 7,20 4,00 19,20

Non ammessa / 

Punteggio inferiore 

al minimo richiesto

Raccordo del tandem molto piccolo che rischia di ostruirsi  in caso di 

presenza di coaguli o altri materiali. Sacca rigida. Sistema poco 

pratico. Per la sostituzione della sacca di raccolta liquidi, oltre a 

collegare la linea paziente, bisogna collegare il vuoto (necessita di 

doppio collegamento). Assemblaggio indaginoso per la rigidità del 

sacco interno. Non dichiara assenza di ftalati.

ID&CO SRL 6,40 0,00 9,60 9,60 4,00 29,60 Ammessa

Presenta sacca morbida che permette un inserimento veloce e pratico. 

Sistema di tandem molto più largo (maggiore manovrabilità e facilità 

di utilizzo). Buona ergonomia. Il manometro presentato sul carrello 

consente l'aspirazione massima immediata attivando un pulsante 

laterale. Dichiara assenza di ftalati.

40,00

MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL 3,20 0,00 7,20 7,20 3,20 20,80

Non ammessa / 

Punteggio inferiore 

al minimo richiesto

Sistema più indaginoso e poco pratico in relazione ai collegamenti. 

Carello con quattro razze (meno stabile) e privo di freno (minor 

sicurezza di impiego). Dichiara assenza di ftalati.

a
b

a
b

CLABER SRL 6,40 0,00 9,60 12,00 4,00 32,00 Ammessa Buon raccordo alla cannula. Confezionamento più ingombrante. 35,56

DIEMME SRL Non ammesa
Voce b): offre tubo di 4m (lunghezza inferiore a quanto richiesto dal 

Capitolato Speciale).

F.A.S.E. SRL Non ammesa
Voce b): offre tubo di 4m (lunghezza inferiore a quanto richiesto dal 

Capitolato Speciale).

GIROTTO MEDICA SRL 3,20 0,00 4,80 4,80 2,40 15,20
Non ammessa / 

Punteggio inferiore 

al minimo richiesto

Il tubo non si raccorda bene alla cannula. Tubo troppo morbido. Poco 

maneggevole. Poco affidabile.

HMC PREMEDICAL SPA 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa Raccordo alla cannula ottimale. 40,00

ID&CO SRL 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa Raccordo alla cannula ottimale. 40,00

KNOW MEDICAL SRL 4,80 0,00 7,20 12,00 4,00 28,00 Ammessa
Tubo più rigido, maggiore memoria. Buon raccordo alla cannula. Meno 

manovrabile.
31,11

SECURMED SPA 3,20 0,00 4,80 4,80 2,40 15,20
Non ammessa / 

Punteggio inferiore 

al minimo richiesto

Troppa memoria. Tubo eccessivamente rigido. Difficile da gestire in 

campo operatorio. Il tubo non si raccorda bene alla cannula. Poco 

affidabile.

CLABER SRL 6,40 0,00 9,60 12,00 4,00 32,00 Ammessa Buon raccordo alla cannula. Confezionamento più ingombrante. 35,56

DIEMME SRL Non ammesa
Presenta diametro interno da 6 mm in contrasto con quanto richiesto 

dal Capitolato Speciale (7/10mm).

HMC PREMEDICAL SPA 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa Raccordo alla cannula ottimale. 40,00

ID&CO SRL 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa Raccordo alla cannula ottimale. 40,00

KNOW MEDICAL SRL 4,80 0,00 7,20 12,00 4,00 28,00 Ammessa
Tubo più rigido, maggiore memoria. Buon raccordo alla cannula. Meno 

manovrabile.
31,11

MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa Raccordo alla cannula ottimale. 40,00

SECURMED SPA 3,20 0,00 4,80 4,80 2,40 15,20
Non ammessa / 

Punteggio inferiore 

al minimo richiesto

Troppa memoria. Tubo eccessivamente rigido. Difficile da gestire in 

campo operatorio. Il tubo non si raccorda bene alla cannula. Poco 

affidabile.

a
b
c

DIEMME SRL Non ammessa
Presentata cannula eccessivamente rigida in contrasto con quanto 

richiesto dal Capitolato Speciale (cannula "semirigida").

F.A.S.E. SRL Non ammessa
Presentata cannula eccessivamente rigida in contrasto con quanto 

richiesto dal Capitolato Speciale (cannula "semirigida").

HMC PREMEDICAL SPA Non ammessa
Presentata cannula eccessivamente rigida in contrasto con quanto 

richiesto dal Capitolato Speciale (cannula "semirigida").

ID&CO SRL Non ammessa
Presentata cannula eccessivamente rigida in contrasto con quanto 

richiesto dal Capitolato Speciale (cannula "semirigida").

MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL Non ammessa
Presentata cannula eccessivamente rigida in contrasto con quanto 

richiesto dal Capitolato Speciale (cannula "semirigida").

PROMED SRL 6,40 0,00 12,00 12,00 4,00 34,40 Ammessa Cannula semirigida e malleabile. Dichiara presenza di ftalati. 40,00

SECURMED SPA Non ammessa
Presentata cannula eccessivamente rigida in contrasto con quanto 

richiesto dal Capitolato Speciale (cannula "semirigida").

CONMED ITALIA SRL 4,80 0,00 7,20 4,80 3,20 20,00
Non ammessa / 

Punteggio inferiore 

al minimo richiesto

Sistema privo di interruttore. Valvola di controllo poco pratica. Bulbo 

con fori facilmente ostruibili. Minor sicurezza di impiego. Dichiara 

assenza di ftalati.

PROMED SRL 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa  Dichiara assenza di ftalati. 40,00

SECURMED SPA 3,20 0,00 4,80 4,80 3,20 16,00

Non ammessa / 

Punteggio inferiore 

al minimo richiesto

Impugnatura poco ergonomica, manovrabilità inferiore. Confezione 

ingombrante. Sistema privo di interruttore. Valvola di controllo poco 

pratica. Bulbo con fori facilmente ostruibili. Minor sicurezza di 

impiego. Dichiara presenza di ftalati.

CONMED ITALIA SRL 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa
Ottima manovrabilità. Caratteristiche costruttive ottimali. Dichiara 

assenza di ftalati.
40,00

HMC PREMEDICAL SPA 3,20 0,00 7,20 4,80 2,40 17,60
Non ammessa / 

Punteggio inferiore 

al minimo richiesto

Privo di meccanismo di blocco. Poco efficace. Minor sicurezza di 

impiego. Dichiara presenza di ftalati.

MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL 4,80 0,00 4,80 7,20 2,40 19,20
Non ammessa / 

Punteggio inferiore 

al minimo richiesto

Presenta cannula esterna multiforata troppo aperta per la 

destinazione d'uso. Poco manovrabile. Minor sicurezza di impiego. 

Punta non considerata atraumatica.  Dichiara assenza di ftalati.

PROMED SRL 6,40 0,00 12,00 12,00 4,00 34,40 Ammessa
Ottima manovrabilità. Caratteristiche costruttive ottimali. Dichiara 

presenza di ftalati.
38,22

SECURMED SPA 3,20 0,00 12,00 12,00 4,00 31,20 Ammessa
Ottima manovrabilità. Buone caratteristiche costruttive. Confezione 

ingombrante.  Dichiara presenza di ftalati.
34,67

DIEMME SRL Non ammessa
Presentata cannula eccessivamente rigida in contrasto con quanto 

richiesto dal Capitolato Speciale (cannula "semirigida").

PROMED SRL 6,40 0,00 12,00 12,00 4,00 34,40 Ammessa Dichiara presenza di ftalati. 40,00

SECURMED SPA Non ammessa

Presentata cannula eccessivamente rigida in contrasto con quanto 

richiesto dal Capitolato Speciale (cannula "semirigida").  Dichiara 

presenza di ftalati.

a
b

ID&CO SRL 6,40 0,00 9,60 9,60 3,20 28,80 Ammessa Dichiara assenza di ftalati. 40,00

SECURMED SPA Non ammessa
Presentata cannula eccessivamente rigida, poco malleabile e con 

punta non conica.  Dichiara presenza di ftalati.

CONMED ITALIA SRL Non ammessa
Presenta un numero di fori laterali superiore a quello richiesto dal 

Capitolato Speciale.

GIROTTO MEDICA SRL 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa 40,00

PROMED SRL Non ammessa
Presenta un numero di fori laterali superiore a quello richiesto dal 

Capitolato Speciale.

SECURMED SPA Non ammessa
Presenta un numero di fori laterali superiore a quello richiesto dal 

Capitolato Speciale.

9

Contenitore rigido per raccolta liquidi aspirati da 1,5 litri compatibile con aspiratore tipo "Medivac-Medline" o equivalente

Tubo di raccordo antinginocchiamento e antiattorcigliamento, con raccordo universale femmina-femmina,trasparente, diametro interno circa 7 mm sterile, confezione singola 

Cannula di aspirazione semirigida tipo Yankauer, trasparente, punta atraumatica conica con fori laterali L.28cm circa, varie misure, con impugnatura antiscivolo, sterile in confezione singola, senza dispositivo per il controllo di aspirazione

Misura media

8

Cannula per aspirazione semirigida tipo Yankauer, trasparente, pediatrica, senza fori e punta atraumatica,16CH L.16cm circa, con impugnatura ergonomica e antiscivolo, sterile in confezione singola

In comodato d'uso dovranno essere forniti carrelli multipli, adattatori e supporti di varie tipologie (a muro, a barra...) per i sistemi esistenti nei vari reparti, con contenitori rigidi graduati. Ove disponibili al momento dell'indizione della gara, vengono specificati anche i relativi fabbisogni

presunti distinti per Azienda del SSR

Sacca semirigida monouso per raccolta liquidi da 1,5 litri con valvola antireflusso e filtro antibatterico

DESERTO

CAMPIONI:  pena l’esclusione, una campionatura (anche non sterile), nelle seguenti quantità di n. 3 pezzi (nelle misure centrali, ove pertinente) per ogni lotto offerto (per ogni voce del lotto, nel caso di lotto con più voci). Per il lotto n. 78 sono richiesti n. 2 pz della sola voce a).
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Contenitore monouso (non PVC), con valvola antireflusso, filtro antibatterico, valvola troppo pieno, possibilità di prelievo, possibilità di collegamento in tandem. E' possibile fornire separatamente la polvere con effetto gelificante (ove richiesta), ma è preferibile che la stessa sia già

inserita nel sacchetto.
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6

Lunghezza circa 3m

Cannula di aspirazione rigida tipo Yankauer trasparente, punta con bulbo con fori e bordi arrotondati, preferibilmente con interruttore scorrevole che regola e blocca con facilità l'aspirazione, 25 cm circa, sterile in confezione singola, impugnatura antiscivolo, misure diverse

Da litri 2,5-3 circa, senza polvere

Motivazione del punteggio

Esito 

ammissibilità

Cannula di aspirazione semirigida tipo Yankauer, trasparente, punta atraumatica conica con fori laterali L.28cm circa, varie misure, con impugnatura antiscivolo, sterile in confezione singola, con dispositivo per il controllo di aspirazione

Cannula di aspirazione rigida o semirigida Poole, punta atraumatica, retta, multiforo laterale, almeno 25 cm, sterile in confezione singola con controcannula interna estraibile

Cannula di aspirazione rigida tipo Yankauer, trasparente, punta fine 4mm, con foro distale centrale, 2 fori laterali, con impugnatura antiscivolo, sterile in confezione singola

7

CARATTERISTICHE GENERALI: i prodotti - ove non indicato diversamente - devono essere sterili (tranne fogli in silicone, tubi di silicone, tubi in pvc), corrispondere ai requisiti previsti dalla Direttiva CE 93/42 e dal D.Lgs. 46/97 ed essere in possesso del marchio CE conforme alla loro destinazione d'uso.

Devono essere latex free, almeno per quanto riguarda le componenti che vengono a diretto contatto con il paziente e a meno che la composizione del prodotto non sia tale da rendere non necessaria tale condizione. Devono essere privi di ftalati o comunque avere un contenuto di ftalati ai sensi di quanto

previsto dalla normativa vigente in materia (le ditte devono allegare apposita dichiarazione in tal senso nella documentazione tecnica, specificando i lotti ai quali la stessa è riferita).

Lunghezza circa 5m

Misura piccola

Cannula di aspirazione semirigida tipo Yankauer trasparente, punta atraumatica rotonda con fori laterali, 25 cm circa, non retta, sterile in confezione singola

5

4

Tubo di raccordo antinginocchiamento e antiattorcigliamento, con raccordo universale maschio-femmina, trasparente, diametro interno circa 7/10 mm sterile, confezione singola 

Lunghezza circa 3m

Misura grande

10

Allegato al verbale della Commissione Giudicatrice ID.16PRE014
1) QUALITA' 2) CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Da litri 1-1,5 circa, muniti di polvere con effetto gelificante o equivalente

Da litri 2,5-3 circa, muniti di polvere con effetto gelificante o equivalente

Da litri 1-1,5 circa, senza polvere

V
O

C
E

SOGLIA MINIMA AMMISSIONE:

24,00 su 40,00



ID&CO SRL 8,00 4,00 12,00 12,00 4,00 40,00 Ammessa
Caratteristica migliorativa: presenta un raccordo che garantisce una 

miglior tenuta. Dichiara assenza di ftalati.
40,00

PROMED SRL 6,40 0,00 12,00 12,00 4,00 34,40 Ammessa Dichiara presenza di ftalati. 34,40

a
b

SERMA SRL Non ammessa

Qualità dei materiali inferiore, serbatoio più rigido. La valvola per 

creare il vuoto è poco maneggevole. Confezione singola e non doppia 

come richiesto dal Capitolato Speciale.

TELEFLEX MEDICAL SRL 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa
Caratteristiche tecniche e funzionali ottimali. Presenta  doppia 

confezione sterile. Dichiara assenza di ftalati.
40,00

a
b

SERMA SRL 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa 40,00

a
b

KNOW MEDICAL SRL 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa 40,00

KNOW MEDICAL SRL 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa 40,00

SERMA SRL 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa 40,00

a
b

KNOW MEDICAL SRL 4,80 0,00 4,80 9,60 2,40 21,60
Non ammessa / 

Punteggio inferiore 

al minimo richiesto

Drenaggio rigido. Confezionamento ingombrante. Allestimento poco 

pratico e indaginoso. Il tappo si sraccorda facilmente dalla mantice 

(minor sicurezza di impiego). Dichiara assenza di ftalati.

MEHOS SRL 8,00 0,00 12,00 9,60 4,00 33,60 Ammessa Dichiara assenza di ftalati. 40,00

SERMA SRL Non ammessa

Dalle schede tecniche e dalla campionatura presentata si evince che il 

prodotto offerto alla voce  b) ha un serbatoio da 200ml e non da 

100ml come richiesto dal Capitolato Speciale.

a

b

B. BRAUN MILANO SPA Non ammessa
Privo di  filtro antibatterico e scarico vapore. Dichiara presenza di 

ftalati.

KNOW MEDICAL SRL 4,80 0,00 4,80 9,60 2,40 21,60
Non ammessa / 

Punteggio inferiore 

al minimo richiesto

Drenaggio rigido. Confezionamento ingombrante. Allestimento poco 

pratico e indaginoso. Il tappo si sraccorda facilmente dalla mantice 

(minor sicurezza di impiego). Dichiara assenza di ftalati.

MEHOS SRL 6,40 0,00 12,00 12,00 4,00 34,40 Ammessa
Caratteristiche costruttive ottimali in relazione alla destinazione 

d'uso. Ottima manovrabilità. Dichiara presenza di ftalati.
40,00

SERMA SRL Non ammessa Privo di filtro antibatterico. Presenta molla interna.

a

b

KNOW MEDICAL SRL 4,80 0,00 4,80 9,60 2,40 21,60
Non ammessa / 

Punteggio inferiore 

al minimo richiesto

Drenaggio rigido. Confezionamento ingombrante. Allestimento poco 

pratico e indaginoso. Il tappo si sraccorda facilmente dalla mantice 

(minor sicurezza di impiego). Dichiara assenza di ftalati.

SECURMED SPA Non ammessa Non presenta filtro antibatterico.  Dichiara assenza di ftalati.

SERMA SRL Non ammessa Non presenta filtro antibatterico. Dichiara assenza di ftalati.

MEHOS SRL 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa 40,00

SERMA SRL Non ammessa
Attacco per redon a incastro e privo di filettatura a vite come richiesto 

dal Capitolato Speciale.

KNOW MEDICAL SRL 3,20 2,40 4,80 4,80 2,40 17,60
Non ammessa / 

Punteggio inferiore 

al minimo richiesto

Il tubo di drenaggio si sraccorda dall'ago con eccessiva facilità. 

Sicurezza di impiego inferiore. Offre 7 codici.

MEHOS SRL 3,20 0,00 4,80 4,80 2,40 15,20
Non ammessa / 

Punteggio inferiore 

al minimo richiesto

Tubo di drenaggio troppo rigido in relazione alla destinazione d'uso. 

Sicurezza di impiego inferiore. Offre 5 codici.

SERMA SRL 8,00 2,40 12,00 12,00 4,00 38,40 Ammessa
Punta che permette un inserimento ottimale in relazione alla 

destinazione d'uso. Confezionamento di facile apertura. Offre 7 codici.
40,00

a
b

SERMA SRL 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa 40,00

a
b

SERMA SRL 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa 40,00

CREMASCOLI & IRIS SRL Non ammessa
Non presenta raccordi idonei alla connessione a serbatoio di raccolta 

dei liquidi di drenaggio.

SERMA SRL Non ammessa Privo di parte distale completamente radiopaca.

SERMA SRL 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa 40,00

COLOPLAST SPA 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa Dichiara assenza di ftalati. 40,00

CREMASCOLI & IRIS SRL 6,40 0,00 7,20 7,20 4,00 24,80 Ammessa
Lo spessore del silicone rende il calibro interno più ridotto a parità di 

calibro. Dichiara assenza di ftalati.
27,56

SECURMED SPA 6,40 0,00 7,20 7,20 4,00 24,80 Ammessa
Lo spessore del silicone rende il calibro interno più ridotto a parità di 

calibro. Dichiara assenza di ftalati.
27,56

SERMA SRL 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa Dichiara assenza di ftalati. 40,00

TELEFLEX MEDICAL SRL 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa Dichiara assenza di ftalati. 40,00

COLOPLAST SPA 4,80 4,00 12,00 12,00 4,00 36,80 Ammessa
I dentini interni sono poco pronunciati per cui il drenaggio tende a 

collabire. Offre 8 codici. Dichiara assenza di ftalati.
38,33

SECURMED SPA 6,40 4,00 12,00 12,00 4,00 38,40 Ammessa Offre 8 codici. Dichiara assenza di ftalati. 40,00

SERMA SRL 4,80 2,40 12,00 12,00 4,00 35,20 Ammessa Drenaggio più rigido. Offre 6 codici. Dichiara assenza di ftalati. 36,67

KNOW MEDICAL SRL Non ammessa
Non presenta raccordo conico in contrasto con quanto richiesto dal 

Capitolato Speciale.

SERMA SRL 6,40 0,00 9,60 9,60 4,00 29,60 Ammessa 40,00

PROMED SRL 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa 40,00

B. BRAUN MILANO SPA Non ammessa Non presenta lacci di larghezza minima 5mm.

F.A.S.E. SRL Non ammessa
Nella documentazione tecnica non presenta alcuna dichiarazione di 

radiopacità.

KERNA ITALIA SRL 6,40 4,00 9,60 9,60 4,00 33,60 Ammessa 40,00

PROMED SRL Non ammessa
Presenta laccio in cotone anziché in silicone come richiesto dal 

Capitolato Speciale.

SERMA SRL 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa 40,00

SERMA SRL 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa 40,00

EUROSETS SRL 3,20 0,00 4,80 4,80 3,20 16,00

Non ammessa / 

Punteggio inferiore 

al minimo richiesto

Sistema più indaginoso nella fase di predisposizione all'uso. Qualità 

dei materiali inferiore. Raccordo eccessivamente stretto. 

Confezionamento che non garantisce la sterilità in quanto privo della 

carta medicale esterna. Sicurezza di impiego inferiore.

HMC PREMEDICAL SPA 3,20 0,00 4,80 4,80 2,40 15,20
Non ammessa / 

Punteggio inferiore 

al minimo richiesto

Sistema privo di alcuna base d'appoggio. Elementi mobili poco sicuri. 

Manovrabilità mediocre. Minor sicurezza di impiego.

PROMED SRL Non ammessa
Presenta camera di raccolta da 2300cc (inferiore rispetto a quanto 

richiesto dal Capitolato Speciale).

SERMA SRL Non ammessa
Presenta camera di raccolta da 2100cc (inferiore rispetto a quanto 

richiesto dal Capitolato Speciale).

TELEFLEX MEDICAL SRL 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa

Caratteristiche tecniche e costruttive ottimali in relazione alla 

destinazione d'uso. Prodotto più stabile grazie alla presenza di un 

fermo corsa sul piedistallo. Ottima manovrabilità. 

40,00

19

Sistema di drenaggio a circuito chiuso composto da soffietto graduato in pvc da 250ml (aspirazione 115 mmHg) preferibilmente senza molla interna o esterna con valvola di non ritorno interna a mantice, tubo di aspirazione con clamp di sicurezza per blocco aspirazione, due adattatori

per drenaggi silicone/pvc e sacca di raccolta liquidi da almeno 500ml dotata di: valvola di non ritorno, filtro antibatterico e scarico vapore, scala lettura, doppia confezione, sterile

DESERTO

DESERTO

15 Set di drenaggio “a bottiglia” secondo redon 600ml circa c/vuoto già preconfezionato, munito  di tubo di connessione (lunghezza 100cm. circa grad. scala Charrier indicativamente 6-18), preferibilmente con sistema di aggancio al letto del paziente

12

Cannula per aspirazione tipo Yankauer, punta piatta, diametro interno 5mm circa, esterno 6,5mm circa, lunghezza 220mm circa, CH20

13

Drenaggio tondo in silicone 100%, sterile monouso, radiopaco dotato di prolunga in silicone ed adattatore con scanalature complete o ¾ con o senza trocar varie misure. Compatibile con voce b)

Serbatoio raccolta liquidi biologici ad aspirazione controllata e valvola antireflusso, preferibilmente con raccordo a y per un doppio drenaggio, doppia confezione sterile. Capacità da 150 a 450 ml

Serbatoio raccolta liquidi biologici ad aspirazione controllata e valvola antireflusso, con pressione media (40mmHg circa) e costante fino al termine dell'attività di aspirazione, preferibilmente con raccordo a y per un doppio drenaggio, doppia confezione sterile. Capacità da 150 a 450 ml14

Set di drenaggio a soffietto 100ml circa, munito sullo stesso lato di tubo di connessione graduata scala Charrier (6-18 circa) e drenaggio perforato in PVC con linea radiopaca completo di ago

22

Aghi in acciaio inox, curvati, attacco per redon a vite, varie misure

20

Sistema di drenaggio a circuito chiuso composto da soffietto graduato in pvc da 500ml circa (aspirazione 115 mmHg) preferibilmente senza molla interna o esterna con valvola di non ritorno interna a mantice, tubo di aspirazione con clamp di sicurezza per blocco aspirazione, due

adattatori per drenaggi silicone/pvc e sacca di raccolta liquidi da almeno 500ml dotata di: valvola di non ritorno, filtro antibatterico e scarico vapore, scala lettura, doppia confezione, sterile. Misure diverse

18

Set di drenaggio a soffietto 50ml circa, munito sullo stesso lato di tubo di connessione graduata scala Charrier (6-14 circa) e drenaggio perforato in PVC con linea radiopaca completo di ago

24

Drenaggio piatto in silicone 100%, sterile monouso, parte piatta con linea radiopaca c/scanalature interne e perforata per ¾ - lunghezza 20 cm larghezza 10 mm, con e senza trocar, con adattatori

21
Tubo di drenaggio redon in pvc 50 cm c/linea radiopaca e perforazione incrociata per 14 cm circa, varie misure, sterile monouso

25

Drenaggio piatto in silicone 100%, sterile monouso, parte piatta con linea radiopaca c/scanalature interne e perforata interamente, fori di diversa grandezza su entrambe le facce - lunghezza 20 cm larghezza 10 mm, con e senza trocar, con adattatori

23

Tubo di drenaggio, perforazione incrociata per 14cm circa, varie misure, in PVC morbido, tipo "Redon", con ago trocar 

27

Sistema di drenaggio in aspirazione continua a basso vuoto e a circuito chiuso LATEX FREE.

Sistema costituito da:

- Contenitore aspirante graduato di capacità di circa 400/500 ml con valvola antireflusso in silicone;

- Intensità di aspirazione tra 100 e 120 mm/Hg;

- Tubo aspirazione in silicone, radiopaco, da ch8, ch10, ch15,ch18 ch19, di lunghezza di circa 110cm, con estremità; distale scanalata a spirale, per una lunghezza di circa 30 cm, con e senza ago trocar e sacca di raccolta;

- Idoneo sistema di sospensione.

28

Drenaggio tubolare diritto in silicone lungh. 50 cm linea radiopaca per tutta la lunghezza, fori alternati all'estremità distale per una lunghezza di 10 cm – calibri diversi da ch 10 a 32 circa

26

Tubo di drenaggio in silicone, composto da una parte distale completamente radiopaca a sezione piatta 4x10mm e di lunghezza 20cm circa, perforata per tutta la lunghezza e una parte prossimale in silicone trasparente a sezione circolare, di lunghezza 90cm circa. Con raccordi idonei alla

connessione a serbatoio di raccolta dei liquidi di drenaggio

36
Laccio sospensore sterile in silicone, radiopaco, codice colore, varie misure 

29

Drenaggio penrose c/parte interna corrugata, lunghezza circa 30cm e 50cm, linea radiopaca per tutta la lunghezza – larghezze diverse. Sterile

38
Laccio sospensore sterile in cotone, codice colore, varie misure

39
Laccio sospensore in silicone, con dispositivo di clampaggio tipo "Tourniquet o equivalente", sterile, varie lunghezze

37

Laccio sospensore sterile in silicone, radiopaco, codice colore, misure minino da 5x1,5mmx40cm circa

41
Drenaggio scanalato in silicone, lunghezza 110cm circa, con protezione antibatterica, varie misure

40
Tubo di drenaggio in silicone con trocar, con 4 canali longitudinali aperti a spirale, con marker radiopaco, varie misure

44

Sistema di aspirazione per drenaggio toracico compatto, infrangibile, monouso, sterile a tre sezioni di cui una camera raccolta liquidi, fino a 2500 cc circa, serigrafato, valvola di acqua, camera di controllo aspirazione 

Sacca di ricambio per voce a)

17

35

Valvola di Heimlich conica e con raccordo luer lock preferibilmente dotata di sacca di raccolta per liquido biologico dotata preferibilmente di valvola di scarico per l'aria

Sistema di drenaggio post operatorio composto da catetere, tubo di connessione, fonte di aspirazione ad ampolla, sacca di raccolta e ago trocar

Drenaggio piatto in silicone 100%, sterile monouso, parte piatta radiopaca c/scanalature interne e perforata per ¾ - lunghezza 20 cm larghezza 07 mm, con e senza trocar, con adattatori

Drenaggio piatto in silicone 100%, sterile monouso, parte piatta radiopaca c/scanalature interne e perforata interamente, fori di diversa grandezza su entrambe le facce non contrapposti - lunghezza 20 cm larghezza 07 mm, con e senza trocar, con adattatori

Sacca di ricambio per voce a)

Drenaggio semirigido tondo in silicone 100%, sterile monouso, radiopaco dotato di prolunga in silicone ed adattatore con scanalature complete o ¾ con o senza trocar varie misure. Compatibile con voce b)

DESERTO

16
Set di drenaggio “a bottiglia” secondo redon 200ml circa c/vuoto già preconfezionato, munito  di tubo di connessione (lunghezza 100cm. circa grad. scala Charrier indicativamente 6-18), preferibilmente con sistema di aggancio al letto del paziente

Set di drenaggio “a bottiglia” secondo redon 450ml circa c/vuoto già preconfezionato, munito di tubo di connessione (lunghezza 100 cm. grad. scala Charrier indicativamente da 8 a 14), preferibilmente con sistema di aggancio al letto del paziente

11
Cannula per aspirazione monouso, misure possibilmente da 5 a 12 Fr, lunghezza 160mm circa, disponibile con curvatura da 90 gradi (e possibilmente anche da 30 gradi), con impugnatura che permette il controllo dell'aspirazione, connettore maschio, sterile ed in confezione singola



SERMA SRL Non ammessa
Presenta camera di raccolta da 2000cc (inferiore rispetto a quanto 

richiesto dal Capitolato Speciale).

TELEFLEX MEDICAL SRL 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa 40,00

EUROSETS SRL Non ammessa
Presenta camera di raccolta da 2450cc (inferiore rispetto a quanto 

richiesto dal Capitolato Speciale).

SERMA SRL Non ammessa
Presenta camera di raccolta da 2100cc (inferiore rispetto a quanto 

richiesto dal Capitolato Speciale).

TELEFLEX MEDICAL SRL 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa 40,00

SERMA SRL 4,80 0,00 4,80 7,20 0,80 17,60

Non ammessa / 

Punteggio inferiore 

al minimo richiesto

Raccordo eccessivamente stretto, il drenaggio non permette di 

visualizzare la completa oscillazione del menisco di acqua né 

eventuali accumuli di pressione negativa in camera di raccolta. 

Sistema meno efficace dal punta di vista diagnostico. In caso di 

ribaltamento non viene garantito il meccanismo a valvola d'acqua.

TELEFLEX MEDICAL SRL 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa 40,00

CREMASCOLI & IRIS SRL 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa 40,00

SERMA SRL Non ammessa Privo di drenaggio.

VYGON ITALIA SRL 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa 40,00

COOK ITALIA SRL 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa 40,00

COOK ITALIA SRL 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa 40,00

a
b

SERMA SRL 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa 40,00

KNOW MEDICAL SRL Non ammessa Trocar con punta traumatica.

PROMED SRL Non ammessa Trocar con punta traumatica.

SERMA SRL 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa
Trocar con punta coperta che garantisce una maggiore sicurezza di 

impiego.
40,00

KNOW MEDICAL SRL 1,60 0,00 7,20 4,80 4,00 17,60
Non ammessa / 

Punteggio inferiore 

al minimo richiesto

Il confezionamento si rompe in modo irregolare potendo inficiare la 

sterilità. Prodotto meno efficace. Minor manovrabilità. Dichiara 

assenza di ftalati.

PROMED SRL 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa Dichiara assenza di ftalati. 40,00

SECURMED SPA 3,20 0,00 7,20 7,20 4,00 21,60
Non ammessa / 

Punteggio inferiore 

al minimo richiesto

Difficoltà di raccordo. Numerazione poco visibile. Presenta solo due 

fori. Dichiara assenza di ftalati.

KNOW MEDICAL SRL 1,60 0,00 9,60 7,20 2,40 20,80
Non ammessa / 

Punteggio inferiore 

al minimo richiesto

Confezionamento ingombrante. Drenaggio troppo morbido, minor 

sicurezza di impiego. Dichiara assenza di ftalati.

PROMED SRL 8,00 0,00 9,60 9,60 4,00 31,20 Ammessa Dichiara assenza di ftalati. 40,00

SERMA SRL 3,20 0,00 9,60 7,20 2,40 22,40
Non ammessa / 

Punteggio inferiore 

al minimo richiesto

Drenaggio troppo morbido, minor sicurezza di impiego. Dichiara 

assenza di ftalati.

a
b

PROMED SRL 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa 40,00

SERMA SRL Non ammessa

Presenta camera di raccolta da 2100cc (inferiore rispetto a quanto 

richiesto dal Capitolato Speciale). Non presenta camera di raccolta 

removibile.

SECURMED SPA 3,20 0,00 7,20 7,20 1,60 19,20

Non ammessa / 

Punteggio inferiore 

al minimo richiesto

Confezionamento in singola busta che non permette l'apertura in 

tempi differenziati (maggior rischio di contaminare la sacca con 

liquidi biologici). Minor sicurezza di impiego. Dichiara assenza di 

ftalati.

SERMA SRL 8,00 4,00 9,60 9,60 4,00 35,20 Ammessa

Presenta multiple sicurezze nel confezionamento e nello stoccaggio 

(confezionamento separato). Presenta supporti per il letto e valvola di 

scarico della sacca (caratteristica migliorativa). Dichiara assenza di 

ftalati.

40,00

a
b
c

HMC PREMEDICAL SPA 3,20 0,00 7,20 7,20 4,00 21,60
Non ammessa / 

Punteggio inferiore 

al minimo richiesto

Confezionamento ingombrante, poco pratico. Presenta per ogni voce 2 

kit separati: uno per toracentesi e uno per paracentesi.

KNOW MEDICAL SRL 8,00 0,00 7,20 7,20 4,00 26,40 Ammessa Confezionamento ottimale. Offre 1 codice per voce. 40,00

MACROPHARM SRL 3,20 0,00 7,20 7,20 4,00 21,60
Non ammessa / 

Punteggio inferiore 

al minimo richiesto

Confezionamento ingombrante, poco pratico. Nella sacca da 8 litri non 

presenta il supporto per l'aggancio al letto. Offre 1 codice per voce.

HMC PREMEDICAL SPA 6,40 0,00 9,60 9,60 4,00 29,60 Ammessa 40,00

KNOW MEDICAL SRL 6,40 0,00 9,60 9,60 4,00 29,60 Ammessa 40,00

MACROPHARM SRL 6,40 0,00 9,60 9,60 4,00 29,60 Ammessa 40,00

SERMA SRL 4,80 0,00 4,80 7,20 1,60 18,40
Non ammessa / 

Punteggio inferiore 

al minimo richiesto

Privo di rubinetto e il raccordo della sacca al catetere di drenaggio 

non si raccorda perfettamente. Minor sicurezza di impiego. 

Maneggevolezza inferiore.

PROMED SRL 6,40 0,00 12,00 12,00 4,00 34,40 Ammessa Dichiara presenza di ftalati. 40,00

SERMA SRL Non ammessa Catetere assemblato CH9.

COLOPLAST SPA 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa 40,00

VYGON ITALIA SRL 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa 40,00

a
b
c

COLOPLAST SPA 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa 40,00

SECURMED SPA 4,80 0,00 4,80 4,80 3,20 17,60
Non ammessa / 

Punteggio inferiore 

al minimo richiesto

Più rigido. Presenta un unico raccordo con un'ultima sezione troppo 

sottile (meno manovrabile). Offre 1 codice. Minor sicurezza di 

impiego.

SERMA SRL 8,00 4,00 12,00 12,00 4,00 40,00 Ammessa
Caratteristiche costruttive ottimali. Offre 5 codici. Ottima sicurezza di 

impiego.
40,00

KERNA ITALIA SRL 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa 40,00

PROMED SRL Non ammessa Presenta solo un codice: calibro 8 CH.

SERMA SRL 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa 40,00

CREMASCOLI & IRIS SRL 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa 40,00

PROMED SRL Non ammessa Offre un solo codice di lunghezza superiore al richiesto.

SERMA SRL Non ammessa Offre un solo codice di lunghezza superiore al richiesto.

VYGON ITALIA SRL 8,00 4,00 12,00 12,00 4,00 40,00 Ammessa Offre 2 codici (calibro 8 Fr e calibro 10 Fr). 40,00

a
b

PROMED SRL 8,00 0,00 12,00 12,00 4,00 36,00 Ammessa 40,00

DESERTO

45

Sistema di drenaggio pneumonectomia a caduta, monouso, sterile, adulti, a tre camere (sezioni) di cui una camera di raccolta singola con capacità 2.350ml circa, camera di controllo pressione negativa, camera di controllo pressione positiva 

47

Sistema di drenaggio toracico pleurico di dimensioni contenute, in aspirazione e caduta, monouso, sterile, con controllo aspirazione meccanico, camera di raccolta con capacità di 2000/3000 ml circa sistema di controllo del pneumotorace. Sistema di aspirazione da trasporto e sistema di

controllo per le perdite aeree in comodato d'uso gratuito 

48

Drenaggio pleurico cm 50 x 2,7 tipo "Pleurocath" o prodotto equivalente

46

Sistema di drenaggio toracico pleurico, in aspirazione o caduta, monouso, sterile, a 4 camere (sezioni), a doppia camera di raccolta con capacità 3.000ml circa, camera di controllo aspirazione, camera sigillata ad acqua

50

Set tubi toracici per cavità pleurica composto da: ago introduttore 18G, filo guida Amplatz extra stiff diametro 0,97m in acciaio inossidabile, con punta safe-T-J da 3mm, dilatatore radiopaco, cannula per tubo toracico radiopaco, tubo toracico in cloruro di polivinile trasparente con bande

radiopache (diametro da 8.0 a 20fr ) provvisto sulla parte distale di ampi fori laterali e raccordi idonei

51

Cannula di aspirazione rigida tipo "Orthopedic", trasparente, punta diametro 8mm, senza impugnatura, sterile in confezione singola

49
Set drenaggio pneumo-pleuro-pericardio

53

Drenaggio toracico (trocar) con mandrino rigido varie misure, trasparente, con marker radiopache, con riferimento di profondità almeno ogni 5 cm, con fori disposti su estremità distali, bordi smussi atraumatici, trocar atraumatico, calibri diversi, in confezione di sicurezza 

54

Drenaggio toracico diritto senza mandrino varie misure, trasparente, con marker radiopache, con riferimento di profondità almeno ogni 5 cm, con fori disposti su estremità distali, bordi smussi atraumatici 

52

Drenaggio Mammella - sistema drenaggio a circuito chiuso in aspirazione continua a basso vuoto Latex Free, costituito da:

a) Contenitore aspirante graduato di capacità c.a. 500 ml con valvola antireflusso e molla dilatatrice interna che consente una intensità di aspirazione costante di 100 mmHg;

b) Sacca di raccolta da 200/600 ml, completa di valvola antireflusso, con o senza rubinetto di scarico;

c) Catetere drenaggio piatto o tondo a spirale scanalato in silicone radiopaco morbido, atossico, grado medicale, apirogeno ad azione capillare ed atraumatica, dotato di riferimenti di profondità, lunghezza totale 130 cm. Nelle misure mm 3x7 e mm 4x10 o ch varie misure con o senza

trocar;

Idoneo sistema di sospensione.

56

Sistema di drenaggio toracico in aspirazione e caduta, monouso, sterile, a 3 camere, camera sigillata ad acqua,   camera di controllo aspirazione, camera di raccolta di  2500ml circa, sostituibile. 

57

Drenaggio tubolare preforato c/sacca di raccolta lungo almeno 50cm. Rotondo in silicone perforato con almeno 5 fori ovali distali per una lunghezza di almeno 10cm; completamente trasparente; con linea radiopaca su tutta la lunghezza; sacca di raccolta graduata con tubo di almeno

100cm con estremità conica di connessione al drenaggio. Sacca di aspirazione a caduta. Calibro da 15ch a 28ch - sterile monouso

55

Drenaggio toracico senza trocar, angolati, pvc siliconato, senza anima metallica, trasparente, con marker radiopache, con riferimento di profondità almeno ogni 5 cm, estremità distale a punta aperta, smussata, atraumatica, fori disposti sull'estremità distale, bordi smussi e atraumatici,

misure diverse, in confezione di sicurezza, monouso sterili

60

Kit per toracentesi costituito da: ago per toracentesi con catetere assemblato CH8 provvisto di valvola unidirezionale, siringa luer lock da 50 ml circa, rubinetto, sacca per drenaggio da 2000 ml circa

58

Kit per toracentesi/paracentesi sterile, da 2 litri

Kit per toracentesi/paracentesi sterile, da 8 litri

62

Set completo per drenaggio toracico composto da: 1 drenaggio PVC 3/4, 1 telino con apertura 60x50cm, 2 vaschette per drenaggio e disinfettante, 4 tamponi, 8 garze 10x10cm, 2 pinze per garze, 2 siringhe da 10ml, 1 ago da 38mm 18G per aspirazione anestetico, 1 ago da 15mm 25G per

pre-anestesia, 1 ago da 38mm da 21G per anestesia locale, 1 ago da 90mm per puntura esplorativa da 14 a 24G, 2 aghi da sutura cutanea, 1 bisturi monouso, 1 valvola doppia aspirazione, 1 sacca in plastica con raccordo per la raccolta del liquido aspirato, 1 rotolo di nastro adesivo largo

75mm, 1 paio guanti in lattice. Varie misure.

63

Sacca raccolta liquidi di drenaggio post operatori per ferite e fistole (misure piccola)

Sacca raccolta liquidi di drenaggio post operatori per ferite e fistole (misure media)

Sacca raccolta liquidi di drenaggio post operatori per ferite e fistole (misure grande)

77

Catetere ¾ per drenaggio toracico prenatale in PVC, punta arrotondata, foro laterale, lunghezza 8 cm circa, calibro 8/10 Fr

75

Kit di drenaggio percutaneo costituito da una cannula percutanea in poliuretano con valvola integrata di non ritorno, 3 fori e apertura distale, calibri 9 e 12 CH, ago retrattile tipo "Verres" con mandrino e indicatore di posizione, raccordo a doppia via integrato nella cannula che consenta

l'operazione "push and pull", linea di estensione e sacca di raccolta da 2 litri

76

Strumento chirurgico monouso (cannule varie misure, compresa extralunga cm 20 circa)

Fonte di luce in comodato d'uso

Lo strumento chirurgico monouso (cannula), sterile, latex free, deve essere costituito da una impugnatura di forma anatomica lunga circa 15 cm, in materiale plastico; deve presentare un pulsante per il controllo dell'irrigazione ed un orifizio per il controllo del flusso di aspirazione;

all'interno deve contenere una lampada di illuminazione ed un termostato di regolazione; cannula con 2 orifizi per i condotti di aspirazione e di irrigazione e per la fonte di luce rappresentata dall'estremità distale di una fibra ottica; fonte di luce, con protezione contro gli shock elettrici e

la penetrazione di fluidi, con dimensioni indicative di 15x6x15 cm

78

Sistema di illuminazione, irrigazione ed aspirazione, tipo "Vital Vue Tyco" o equivalente, per chirurgia in cavità profonde, interventi con abbondante sanguinamento, localizzazione diretta di vasi, composto da:

74
Sacca per isolamento organi monouso sterile in polietilene, 50x50cm circa, dotata di 2 stringhe scorrevoli per la chiusura, confezionata singolarmente

64

Sacca sterile per la raccolta di liquidi di drenaggio, capacità 2 litri, lunghezza tubo 90cm circa, connettori di vario tipo

Sistema per drenaggio toracico percutaneo neonatale/pediatrico misure 6Fr 30cm ago 13G, 8Fr 40cm ago 10G, 10Fr 50cm ago 8G

61
Drenaggio multitubolare radio-opaco in silicone, composto da almeno 6 microtubi in silicone con almeno 6 bocchette di drenaggio di lunghezza 30 cm circa. 

59

Kit per toracentesi ad un ago con punta retrattile

Kit per toracentesi/paracentesi sterile, da 5 litri

Cannula di aspirazione rigida tipo "Orthopedic", trasparente, punta diametro 8mm, con impugnatura, sterile in confezione singola

Camera di raccolta sostitutiva di circa 2500 ml
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Descrizione
Esito ammissibilità

(Idoneo / Non idoneo)
Motivazione della non ammissione

a

b

SERMA SRL Idoneo

SERMA SRL Idoneo

COLOPLAST SPA Idoneo

COLOPLAST SPA Idoneo

TELEFLEX MEDICAL SRL Idoneo

IATROTEK SRL Idoneo

CROMA GIO.BATTA SRL Idoneo

F.A.S.E. SRL Idoneo

KNOW MEDICAL SRL Idoneo

CLABER SRL Idoneo

DIEMME SRL Non idoneo
Lunghezza 2,70 mt (inferiore rispetto a quanto 

richiesto dal Capitolato Speciale).

HMC PREMEDICAL SPA Idoneo

ID&CO SRL Idoneo

MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL Idoneo

DESERTO

DESERTO

DESERTO

69

SISTEMA DI ASPIRAZIONE CON FILTRO TIPO "FILTER FLOW SET", 3 CANNULE E TUBO TIPO "34189183 FILTER FLOW" per

ortopedia (o equivalente). Caratteristiche preferenziali delle 3 cannule: retta (150mm circa), curva corta (230mm circa) e curva

lunga (280mm circa); diametro esterno 8mm circa, diametro interno 6mm circa. Caratteristiche preferenziali del tubo di

aspirazione: lunghezza 3mt circa, diametro CH 24

67

68

Kit sterile per lipoaspirazione composto da siringa sterile 100ml (tipo "LIPIVAGE/PYTD110290103" o equivalente) e relative

cannule varie misure (tipo "LIPIVAGE/PYTD110306XXX" o equivalente)

Raccordo per tubi di Kehr mm 3 – 3,5 – 4

Tubi di silicone in rotoli (max da 50 mt) misure e calibri diversi (almeno 8)

32

34

CAMPIONI: pena l’esclusione, una campionatura (anche non sterile), nelle seguenti quantità di n. 3 pezzi (nelle misure centrali, ove pertinente)

per ogni lotto offerto (per ogni voce del lotto, nel caso di lotto con più voci). Per il lotto n. 78 sono richiesti n. 2 pz della sola voce a).

CARATTERISTICHE GENERALI: i prodotti - ove non indicato diversamente - devono essere sterili (tranne fogli in silicone, tubi di silicone, tubi in

pvc), corrispondere ai requisiti previsti dalla Direttiva CE 93/42 e dal D.Lgs. 46/97 ed essere in possesso del marchio CE conforme alla loro

destinazione d'uso. Devono essere latex free, almeno per quanto riguarda le componenti che vengono a diretto contatto con il paziente e a meno

che la composizione del prodotto non sia tale da rendere non necessaria tale condizione. Devono essere privi di ftalati o comunque avere un

contenuto di ftalati ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia (le ditte devono allegare apposita dichiarazione in tal senso

nella documentazione tecnica, specificando i lotti ai quali la stessa è riferita).

30

31

Tubi di Kehr silicone misure da 10 a 24ch, radiopaco.

Raccordo monouso sterile doppio per tubi di Kehr varie misure

Tubi di Kehr in gomma rossa varie misure

Tubo sterile monouso per lipoaspirazione compatibile con il sistema in dotazione (Mentor)

73
Tubo connettore leurlock per sacca di drenaggio ch 14, lunghezza da almeno 25 cm

70

Tubo per aspirazione/drenaggio PVC a bolle d7x10mm circa bobina 50mt circa (aggiudicazione a metro)

71

Tubo per cannula Yankauer pvc 7mm x 3 mt tipo "MEDLINE cod NEX710" o equivalente

66
Cannula risterilizzabile per sistema lipoaspirazione in dotazione (Mentor) varie misure e tipologie



SEDE LEGALE: Udine - Via Pozzuolo 330   

Centralino: +39 0432 554160 – Fax: +39 0432 306241 

C.F./P.IVA 02801630308 

e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it 

PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it 
  
 

 
All. 2 

 

Prospetto comparativo delle offerte economiche - ID.16PRE014 
Lotto Descrizione 

Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
ID&CO SRL 

NON AMMESSA: FLOW 

METER SPA e MEDLINE 

INTERNATIONAL ITALY 

SRL 

        

1 

Vedere All.A.2.agg. € 514.409,60   Anomala         

Punteggio tecnico     40,00         

Offerta economica voce a)   29.700 € 1,6750         

Offerta economica voce b)   46.500 € 1,9950         

Offerta economica voce c)   75.800 € 1,1790         

Offerta economica voce d)   235.500 € 1,1960         

Offerta economica voce e)     Comodato d'uso         

Offerta economica totale per 48 mesi € 513.541,20   € 513.541,20         

Punteggio economico     60,00000         

Punteggio totale     100,00000         

      AGG         

Lotto Descrizione 
DESERTO 

              

2 Vedere All.A.2.agg.               

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
CLABER SRL HMC PREMEDICAL SPA ID&CO SRL KNOW MEDICAL SRL 

NON AMMESSA: DIEMME 

SRL, F.A.S.E. SRL, 

GIROTTO MEDICA SRL e 

SECURMED SPA 

  

3 

Vedere All.A.2.agg. € 174.635,00     Anomala Anomala     

Punteggio tecnico     35,56 40,00 40,00 31,11   

Offerta economica voce a)   131.500 € 0,8050 € 0,5800 € 0,5540 € 0,8700   

Offerta economica voce b)   3.800 € 1,9200 € 1,0000 € 1,4900 € 2,4000   

Offerta economica totale per 48 mesi € 78.513,00   € 113.153,50 € 80.070,00 € 78.513,00 € 123.525,00   

Punteggio economico     41,63177 58,83327 60,00000 38,13625   

Punteggio totale     77,19177 98,83327 100,00000 69,24625   

        2^ AGG     

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
CLABER SRL HMC PREMEDICAL SPA ID&CO SRL KNOW MEDICAL SRL 

MEDLINE 

INTERNATIONAL ITALY 

SRL 

NON AMMESSA: DIEMME 

SRL e SECURMED SPA 

4 

Vedere All.A.2.agg. € 162.567,00     Anomala Anomala   Anomala 

Punteggio tecnico     35,56 40,00 40,00 31,11 40,00 

Offerta economica   200.700 € 0,8050 € 0,5800 € 0,5640 € 0,7860 € 0,6500 

Offerta economica totale per 48 mesi € 113.194,80   € 161.563,50 € 116.406,00 € 113.194,80 € 157.750,20 € 130.455,00 

Punteggio economico     42,03727 58,34483 60,00000 43,05344 52,06154 

Punteggio totale     77,59727 98,34483 100,00000 74,16344 92,06154 

        2^ AGG     

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
PROMED SRL 

NON AMMESSA: DIEMME 

SRL, F.A.S.E. SRL, HMC 

PREMEDICAL SPA, 

ID&CO SRL, MEDLINE 

INTERNATIONAL ITALY 

SRL e SECURMED SPA 

        

5 

Vedere All.A.2.agg. € 54.096,00   Anomala         

Punteggio tecnico     40,00         

Offerta economica voce a)   21.300 € 0,3900         

Offerta economica voce b)   68.700 € 0,3900         

Offerta economica voce c)   27.600 € 0,3900         

Offerta economica totale per 48 mesi € 45.864,00   € 45.864,00         

Punteggio economico     60,00000         

Punteggio totale     100,00000         

      AGG         

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
PROMED SRL 

NON AMMESSA: 

CONMED ITALIA SRL e 

SECURMED SPA 

        

6 

Vedere All.A.2.agg. € 5.940,00             

Punteggio tecnico     40,00         

Offerta economica   16.500 € 3,5000         

Offerta economica totale per 48 mesi € 57.750,00   € 57.750,00         

Punteggio economico     Fuori soglia         

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
CONMED ITALIA SRL PROMED SRL SECURMED SPA 

NON AMMESSA: HMC 

PREMEDICAL SPA e 

MEDLINE 

INTERNATIONAL ITALY 

SRL 

    

7 

Vedere All.A.2.agg. € 9.188,70   Anomala         

Punteggio tecnico     40,00 38,22 34,67     

Offerta economica   8.430 € 0,7000 € 1,0900 € 1,0790     

Offerta economica totale per 48 mesi € 5.901,00   € 5.901,00 € 9.188,70 € 9.095,97     

Punteggio economico     60,00000 38,53211 38,92493     

Punteggio totale     100,00000 76,75211 73,59493     

      AGG 2^       

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
PROMED SRL 

NON AMMESSA: DIEMME 

SRL e SECURMED SPA 

        

8 

Vedere All.A.2.agg. € 21.850,00   Anomala         

Punteggio tecnico     40,00         

Offerta economica   23.000 € 0,9500         

Offerta economica totale per 48 mesi € 21.850,00   € 21.850,00         

Punteggio economico     60,00000         

Punteggio totale     100,00000         

      AGG         

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
ID&CO SRL 

NON AMMESSA: 

SECURMED SPA 

        

9 

Vedere All.A.2.agg. € 10.472,00   Anomala         

Punteggio tecnico     40,00         

Offerta economica voce a)   13.800 € 0,3392         

Offerta economica voce b)   17.000 € 0,3392         

Offerta economica totale per 48 mesi € 10.447,36   € 10.447,36         

Punteggio economico     60,00000         

Punteggio totale     100,00000         

      AGG         
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Lotto Descrizione 

Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
GIROTTO MEDICA SRL 

NON AMMESSA: 

CONMED ITALIA SRL, 

PROMED SRL e 

SECURMED SPA 

        

10 

Vedere All.A.2.agg. € 6.665,00   Anomala         

Punteggio tecnico     40,00         

Offerta economica   4.300 € 1,5500         

Offerta economica totale per 48 mesi € 6.665,00   € 6.665,00         

Punteggio economico     60,00000         

Punteggio totale     100,00000         

      AGG         

Lotto Descrizione 
DESERTO 

              

11 Vedere All.A.2.agg.               

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
ID&CO SRL PROMED SRL         

12 

Vedere All.A.2.agg. € 1.893,68   Anomala           

Punteggio tecnico     40,00 34,40         

Offerta economica   5.250 € 0,3580 € 1,2000         

Offerta economica totale per 48 mesi € 1.879,50   € 1.879,50 € 6.300,00         

Punteggio economico     60,00000 Fuori soglia         

Punteggio totale     100,00000           

      AGG           

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
TELEFLEX MEDICAL SRL 

NON AMMESSA: SERMA 

SRL 

        

13 

Vedere All.A.2.agg. € 32.095,00   Anomala         

Punteggio tecnico     40,00         

Offerta economica voce a)   2.300 € 11,9000         

Offerta economica voce b)   500 € 9,4500         

Offerta economica totale per 48 mesi € 32.095,00   € 32.095,00         

Punteggio economico     60,00000         

Punteggio totale     100,00000         

      AGG         

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
SERMA SRL           

14 

Vedere All.A.2.agg. € 32.660,00   Anomala           

Punteggio tecnico     40,00           

Offerta economica voce a)   1.920 € 10,5000           

Offerta economica voce b)   2.500 € 5,0000           

Offerta economica totale per 48 mesi € 32.660,00   € 32.660,00           

Punteggio economico     60,00000           

Punteggio totale     100,00000           

      AGG           

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
KNOW MEDICAL SRL           

15 

Vedere All.A.2.agg. € 98.291,90   Anomala           

Punteggio tecnico     40,00           

Offerta economica voce a)   18.435 € 1,4370           

Offerta economica voce b)   33.370 € 2,0640           

Offerta economica totale per 48 mesi € 95.366,78   € 95.366,78           

Punteggio economico     60,00000           

Punteggio totale     100,00000           

      AGG           

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
KNOW MEDICAL SRL           

16 

Vedere All.A.2.agg. € 13.708,00   Anomala           

Punteggio tecnico     40,00           

Offerta economica   9.200 € 1,4800           

Offerta economica totale per 48 mesi € 13.616,00   € 13.616,00           

Punteggio economico     60,00000           

Punteggio totale     100,00000           

      AGG           

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
SERMA SRL           

17 

Vedere All.A.2.agg. € 38.570,00   Anomala           

Punteggio tecnico     40,00           

Offerta economica   4.060 € 9,5000           

Offerta economica totale per 48 mesi € 38.570,00   € 38.570,00           

Punteggio economico     60,00000           

Punteggio totale     100,00000           

      AGG           

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
MEHOS SRL 

NON AMMESSA: KNOW 

MEDICAL SRL e SERMA 

SRL 

        

18 

Vedere All.A.2.agg. € 19.185,00   Anomala         

Punteggio tecnico     40,00         

Offerta economica voce a)   6.075 € 2,9000         

Offerta economica voce b)   300 € 2,9000         

Offerta economica totale per 48 mesi € 18.487,50   € 18.487,50         

Punteggio economico     60,00000         

Punteggio totale     100,00000         

      AGG         

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
MEHOS SRL 

NON AMMESSA: B. 

BRAUN MILANO SPA, 

KNOW MEDICAL SRL e 

SERMA SRL 

        

19 

Vedere All.A.2.agg. € 64.164,00   Anomala         

Punteggio tecnico     40,00         

Offerta economica voce a)   5.120 € 6,9000         

Offerta economica voce b)   13.460 € 1,4000         

Offerta economica totale per 48 mesi € 54.172,00   € 54.172,00         

Punteggio economico     60,00000         

Punteggio totale     100,00000         

      AGG         
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Lotto Descrizione 

DESERTO 
NON AMMESSA: KNOW MEDICAL SRL, SECURMED 

SPA e SERMA SRL 

          

20 Vedere All.A.2.agg.           

Lotto Descrizione 
DESERTO 

              

21 Vedere All.A.2.agg.               

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
MEHOS SRL 

NON AMMESSA: SERMA 

SRL 

        

22 

Vedere All.A.2.agg. € 1.107,00   Anomala         

Punteggio tecnico     40,00         

Offerta economica   270 € 4,0500         

Offerta economica totale per 48 mesi € 1.093,50   € 1.093,50         

Punteggio economico     60,00000         

Punteggio totale     100,00000         

      AGG         

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
SERMA SRL 

NON AMMESSA: KNOW 

MEDICAL SRL e MEHOS 

SRL 

        

23 

Vedere All.A.2.agg. € 29.862,00   Anomala         

Punteggio tecnico     40,00         

Offerta economica   14.220 € 1,9900         

Offerta economica totale per 48 mesi € 28.297,80   € 28.297,80         

Punteggio economico     60,00000         

Punteggio totale     100,00000         

      AGG         

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
SERMA SRL           

24 

Vedere All.A.2.agg. € 17.120,50   Anomala           

Punteggio tecnico     40,00           

Offerta economica voce a)   3.390 € 3,1000           

Offerta economica voce b)   1.930 € 3,2500           

Offerta economica totale per 48 mesi € 16.781,50   € 16.781,50           

Punteggio economico     60,00000           

Punteggio totale     100,00000           

      AGG           

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
SERMA SRL           

25 

Vedere All.A.2.agg. € 27.115,00   Anomala           

Punteggio tecnico     40,00           

Offerta economica voce a)   5.160 € 3,1900           

Offerta economica voce b)   3.340 € 3,1900           

Offerta economica totale per 48 mesi € 27.115,00   € 27.115,00           

Punteggio economico     60,00000           

Punteggio totale     100,00000           

      AGG           

Lotto Descrizione 
DESERTO 

NON AMMESSA: CREMASCOLI & IRIS SRL e SERMA 

SRL  

          

26 Vedere All.A.2.agg.           

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
SERMA SRL           

27 

Vedere All.A.2.agg. € 21.600,00   Anomala           

Punteggio tecnico     40,00           

Offerta economica   450 € 48,0000           

Offerta economica totale per 48 mesi € 21.600,00   € 21.600,00           

Punteggio economico     60,00000           

Punteggio totale     100,00000           

      AGG           

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
COLOPLAST SPA CREMASCOLI & IRIS SRL SECURMED SPA SERMA SRL TELEFLEX MEDICAL SRL   

28 

Vedere All.A.2.agg. € 27.732,40   Anomala     Anomala     

Punteggio tecnico     40,00 27,56 27,56 40,00 40,00   

Offerta economica   15.580 € 1,4900 € 1,7800 € 1,7690 € 1,6800 € 2,4500   

Offerta economica totale per 48 mesi € 23.214,20   € 23.214,20 € 27.732,40 € 27.561,02 € 26.174,40 € 38.171,00   

Punteggio economico     60,00000 50,22472 50,53703 53,21429 Fuori soglia   

Punteggio totale     100,00000 77,78472 78,09703 93,21429     

      AGG     2^     

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
COLOPLAST SPA SECURMED SPA SERMA SRL       

29 

Vedere All.A.2.agg. € 8.118,00   Anomala Anomala         

Punteggio tecnico     38,33 40,00 36,67       

Offerta economica   7.380 € 1,0000 € 1,0950 € 1,8500       

Offerta economica totale per 48 mesi € 7.380,00   € 7.380,00 € 8.081,10 € 13.653,00       

Punteggio economico     60,00000 54,79452 Fuori soglia       

Punteggio totale     98,33000 94,79452         

      AGG 2^         

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
SERMA SRL           

30 

Vedere All.A.2.agg. € 3.598,90               

Valutazione di idoneità     IDONEO           

Offerta economica voce a)   680 € 7,5000           

Offerta economica voce b)   510 € 0,6000           

Offerta economica totale per 48 mesi € 5.406,00   € 5.406,00           

Valutazione economica     Fuori soglia           

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
SERMA SRL           

31 

Vedere All.A.2.agg. € 800,00               

Valutazione di idoneità     IDONEO           

Offerta economica   1.000 € 0,6000           

Offerta economica totale per 48 mesi € 600,00   € 600,00           

Valutazione economica     € 600,00           

      AGG           
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Lotto Descrizione 

Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
COLOPLAST SPA           

32 

Vedere All.A.2.agg. € 1.475,00               

Valutazione di idoneità     IDONEO           

Offerta economica   250 € 4,8000           

Offerta economica totale per 48 mesi € 1.200,00   € 1.200,00           

Valutazione economica     € 1.200,00           

      AGG           

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
COLOPLAST SPA TELEFLEX MEDICAL SRL         

34 

Vedere All.A.2.agg. € 8.885,60               

Valutazione di idoneità     IDONEO IDONEO         

Offerta economica   15.320 € 0,4900 € 0,5800         

Offerta economica totale per 48 mesi € 7.506,80   € 7.506,80 € 8.885,60         

Valutazione economica     € 7.506,80 € 8.885,60         

      AGG 2^         

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
SERMA SRL 

NON AMMESSA: KNOW 

MEDICAL SRL 

        

35 

Vedere All.A.2.agg. € 5.400,00             

Punteggio tecnico     40,00         

Offerta economica   1.500 € 7,5000         

Offerta economica totale per 48 mesi € 11.250,00   € 11.250,00         

Punteggio economico     Fuori soglia         

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
PROMED SRL           

36 

Vedere All.A.2.agg. € 19.822,00   Anomala           

Punteggio tecnico     40,00           

Offerta economica   45.050 € 0,4270           

Offerta economica totale per 48 mesi € 19.236,35   € 19.236,35           

Punteggio economico     60,00000           

Punteggio totale     100,00000           

      AGG           

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
KERNA ITALIA SRL 

NON AMMESSA: B. 

BRAUN MILANO SPA e 

F.A.S.E. SRL 

        

37 

Vedere All.A.2.agg. € 1.867,75   Anomala         

Punteggio tecnico     40,00         

Offerta economica   1.205 € 0,6070         

Offerta economica totale per 48 mesi € 731,44   € 731,44         

Punteggio economico     60,00000         

Punteggio totale     100,00000         

      AGG         

Lotto Descrizione 
DESERTO 

              

38 Vedere All.A.2.agg.               

Lotto Descrizione 
DESERTO NON AMMESSA: PROMED SRL 

          

39 Vedere All.A.2.agg.           

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
SERMA SRL           

40 

Vedere All.A.2.agg. € 24.325,00               

Punteggio tecnico     40,00           

Offerta economica   1.750 € 37,0000           

Offerta economica totale per 48 mesi € 64.750,00   € 64.750,00           

Punteggio economico     Fuori soglia           

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
SERMA SRL           

41 

Vedere All.A.2.agg. € 10.500,00   Anomala           

Punteggio tecnico     40,00           

Offerta economica   300 € 35,0000           

Offerta economica totale per 48 mesi € 10.500,00   € 10.500,00           

Punteggio economico     60,00000           

Punteggio totale     100,00000           

      AGG           

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
TELEFLEX MEDICAL SRL 

NON AMMESSA: 

EUROSETS SRL, HMC 

PREMEDICAL SPA, 

PROMED SRL e SERMA 

SRL 

        

44 

Vedere All.A.2.agg. € 259.734,40   Anomala         

Punteggio tecnico     40,00         

Offerta economica   14.116 € 18,4000         

Offerta economica totale per 48 mesi € 259.734,40   € 259.734,40         

Punteggio economico     60,00000         

Punteggio totale     100,00000         

      AGG         

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
TELEFLEX MEDICAL SRL 

NON AMMESSA: SERMA 

SRL 

        

45 

Vedere All.A.2.agg. € 6.644,00   Anomala         

Punteggio tecnico     40,00         

Offerta economica   151 € 44,0000         

Offerta economica totale per 48 mesi € 6.644,00   € 6.644,00         

Punteggio economico     60,00000         

Punteggio totale     100,00000         

      AGG         

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
TELEFLEX MEDICAL SRL 

NON AMMESSA: 

EUROSETS SRL e SERMA 

SRL 

        

46 

Vedere All.A.2.agg. € 54.400,00   Anomala         

Punteggio tecnico     40,00         

Offerta economica   1.600 € 34,0000         

Offerta economica totale per 48 mesi € 54.400,00   € 54.400,00         

Punteggio economico     60,00000         

Punteggio totale     100,00000         

      AGG         
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Lotto Descrizione 

Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
TELEFLEX MEDICAL SRL 

NON AMMESSA: SERMA 

SRL 

        

47 

Vedere All.A.2.agg. € 59.508,00   Anomala         

Punteggio tecnico     40,00         

Offerta economica   1.710 € 34,8000         

Offerta economica totale per 48 mesi € 59.508,00   € 59.508,00         

Punteggio economico     60,00000         

Punteggio totale     100,00000         

      AGG         

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
CREMASCOLI & IRIS SRL VYGON ITALIA SRL 

NON AMMESSA: SERMA 

SRL 

      

48 

Vedere All.A.2.agg. € 17.280,00   Anomala Anomala       

Punteggio tecnico     40,00 40,00       

Offerta economica   960 € 17,5000 € 16,9000       

Offerta economica totale per 48 mesi € 16.224,00   € 16.800,00 € 16.224,00       

Punteggio economico     57,94286 60,00000       

Punteggio totale     97,94286 100,00000       

      2^ AGG       

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
COOK ITALIA SRL           

49 

Vedere All.A.2.agg. € 164.000,00   Anomala           

Punteggio tecnico     40,00           

Offerta economica   2.050 € 78,0000           

Offerta economica totale per 48 mesi € 159.900,00   € 159.900,00           

Punteggio economico     60,00000           

Punteggio totale     100,00000           

      AGG           

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
COOK ITALIA SRL           

50 

Vedere All.A.2.agg. € 10.000,00   Anomala           

Punteggio tecnico     40,00           

Offerta economica   125 € 78,0000           

Offerta economica totale per 48 mesi € 9.750,00   € 9.750,00           

Punteggio economico     60,00000           

Punteggio totale     100,00000           

      AGG           

Lotto Descrizione 
DESERTO 

              

51 Vedere All.A.2.agg.               

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
SERMA SRL           

52 

Vedere All.A.2.agg. € 465.500,00   Anomala           

Punteggio tecnico     40,00           

Offerta economica   9.500 € 49,0000           

Offerta economica totale per 48 mesi € 465.500,00   € 465.500,00           

Punteggio economico     60,00000           

Punteggio totale     100,00000           

      AGG           

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
SERMA SRL 

NON AMMESSA: KNOW 

MEDICAL SRL e PROMED 

SRL 

        

53 

Vedere All.A.2.agg. € 8.254,30   Anomala         

Punteggio tecnico     40,00         

Offerta economica   1.970 € 4,1000         

Offerta economica totale per 48 mesi € 8.077,00   € 8.077,00         

Punteggio economico     60,00000         

Punteggio totale     100,00000         

      AGG         

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
PROMED SRL 

NON AMMESSA: KNOW 

MEDICAL SRL e 

SECURMED SPA 

        

54 

Vedere All.A.2.agg. € 6.969,60   Anomala         

Punteggio tecnico     40,00         

Offerta economica   4.840 € 1,4300         

Offerta economica totale per 48 mesi € 6.921,20   € 6.921,20         

Punteggio economico     60,00000         

Punteggio totale     100,00000         

      AGG         

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
PROMED SRL 

NON AMMESSA: KNOW 

MEDICAL SRL e SERMA 

SRL 

        

55 

Vedere All.A.2.agg. € 11.307,60   Anomala         

Punteggio tecnico     40,00         

Offerta economica   3.240 € 3,3900         

Offerta economica totale per 48 mesi € 10.983,60   € 10.983,60         

Punteggio economico     60,00000         

Punteggio totale     100,00000         

      AGG         

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
PROMED SRL 

NON AMMESSA: SERMA 

SRL 

        

56 

Vedere All.A.2.agg. € 24.700,00   Anomala         

Punteggio tecnico     40,00         

Offerta economica voce a)   300 € 49,0000         

Offerta economica voce b)   400 € 25,0000         

Offerta economica totale per 48 mesi € 24.700,00   € 24.700,00         

Punteggio economico     60,00000         

Punteggio totale     100,00000         

      AGG         

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
SERMA SRL 

NON AMMESSA: 

SECURMED SPA 

        

57 

Vedere All.A.2.agg. € 10.500,00   Anomala         

Punteggio tecnico     40,00         

Offerta economica   2.500 € 4,2000         
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Offerta economica totale per 48 mesi € 10.500,00   € 10.500,00         

Punteggio economico     60,00000         

Punteggio totale     100,00000         

      AGG         

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
KNOW MEDICAL SRL 

NON AMMESSA: HMC 

PREMEDICAL SPA e 

MACROPHARM SRL 

        

58 

Vedere All.A.2.agg. € 45.724,50   Anomala         

Punteggio tecnico     40,00         

Offerta economica voce a)   15.050 € 2,1540         

Offerta economica voce b)   230 € 3,3000         

Offerta economica voce c)   2.400 € 4,5000         

Offerta economica totale per 48 mesi € 43.976,70   € 43.976,70         

Punteggio economico     60,00000         

Punteggio totale     100,00000         

      AGG         

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
HMC PREMEDICAL SPA KNOW MEDICAL SRL MACROPHARM SRL 

NON AMMESSA: SERMA 

SRL 

    

59 

Vedere All.A.2.agg. € 13.982,50   Anomala Anomala Anomala     

Punteggio tecnico     40,00 40,00 40,00     

Offerta economica   2.350 € 5,9000 € 5,8500 € 5,8900     

Offerta economica totale per 48 mesi € 13.747,50   € 13.865,00 € 13.747,50 € 13.841,50     

Punteggio economico     59,49153 60,00000 59,59253     

Punteggio totale     99,49153 100,00000 99,59253     

        AGG 2^     

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
PROMED SRL 

NON AMMESSA: SERMA 

SRL 

        

60 

Vedere All.A.2.agg. € 91.256,00   Anomala         

Punteggio tecnico     40,00         

Offerta economica   1.870 € 33,0000         

Offerta economica totale per 48 mesi € 61.710,00   € 61.710,00         

Punteggio economico     60,00000         

Punteggio totale     100,00000         

      AGG         

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
COLOPLAST SPA           

61 

Vedere All.A.2.agg. € 5.250,00   Anomala           

Punteggio tecnico     40,00           

Offerta economica   300 € 15,0000           

Offerta economica totale per 48 mesi € 4.500,00   € 4.500,00           

Punteggio economico     60,00000           

Punteggio totale     100,00000           

      AGG           

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
VYGON ITALIA SRL           

62 

Vedere All.A.2.agg. € 27.905,50   Anomala           

Punteggio tecnico     40,00           

Offerta economica   350 € 79,5000           

Offerta economica totale per 48 mesi € 27.825,00   € 27.825,00           

Punteggio economico     60,00000           

Punteggio totale     100,00000           

      AGG           

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
COLOPLAST SPA           

63 

Vedere All.A.2.agg. € 121.065,75   Anomala           

Punteggio tecnico     40,00           

Offerta economica voce a)   10.585 € 2,5000           

Offerta economica voce b)   13.930 € 3,1500           

Offerta economica voce c)   12.920 € 3,3500           

Offerta economica totale per 48 mesi € 113.624,00   € 113.624,00           

Punteggio economico     60,00000           

Punteggio totale     100,00000           

      AGG           

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
SERMA SRL 

NON AMMESSA: 

SECURMED SPA 

        

64 

Vedere All.A.2.agg. € 3.930,00             

Punteggio tecnico     40,00         

Offerta economica   3.275 € 2,4000         

Offerta economica totale per 48 mesi € 7.860,00   € 7.860,00         

Punteggio economico     Fuori soglia         

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
IATROTEK SRL           

66 

Vedere All.A.2.agg. € 6.567,00               

Valutazione di idoneità     IDONEO           

Offerta economica   30 € 150,0000           

Offerta economica totale per 48 mesi € 4.500,00   € 4.500,00           

Valutazione economica     € 4.500,00           

      AGG           

Lotto Descrizione 
DESERTO 

              

67 Vedere All.A.2.agg.               

Lotto Descrizione 
DESERTO 

              

68 Vedere All.A.2.agg.               

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
CROMA GIO.BATTA SRL           

69 

Vedere All.A.2.agg. € 21.000,00               

Valutazione di idoneità     IDONEO           

Offerta economica   1.000 € 24,1900           

Offerta economica totale per 48 mesi     € 24.190,00           

Valutazione economica     Fuori soglia           
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Lotto Descrizione 

Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
F.A.S.E. SRL KNOW MEDICAL SRL         

70 

Vedere All.A.2.agg. € 5.894,10               

Valutazione di idoneità     IDONEO IDONEO         

Offerta economica   1.110 € 5,2900 € 0,4200         

Offerta economica totale per 48 mesi € 466,20   € 5.871,90 € 466,20         

Valutazione economica     € 5.871,90 € 466,20         

      2^ AGG         

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
CLABER SRL HMC PREMEDICAL SPA ID&CO SRL 

MEDLINE 

INTERNATIONAL ITALY 

SRL 

NON IDONEO: DIEMME 

SRL 

  

71 

Vedere All.A.2.agg. € 61.884,00             

Valutazione di idoneità     IDONEO IDONEO IDONEO IDONEO   

Offerta economica   76.400 € 0,8050 € 0,7200 € 0,5540 € 0,6500   

Offerta economica totale per 48 mesi € 42.325,60   € 61.502,00 € 55.008,00 € 42.325,60 € 49.660,00   

Valutazione economica     € 61.502,00 € 55.008,00 € 42.325,60 € 49.660,00   

          AGG 2^   

Lotto Descrizione 
DESERTO 

              

73 Vedere All.A.2.agg.               

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
KERNA ITALIA SRL           

74 

Vedere All.A.2.agg. € 23.600,00   Anomala           

Punteggio tecnico     40,00           

Offerta economica   4.000 € 5,8900           

Offerta economica totale per 48 mesi € 23.560,00   € 23.560,00           

Punteggio economico     60,00000           

Punteggio totale     100,00000           

      AGG           

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
SERMA SRL 

NON AMMESSA: PROMED 

SRL 

        

75 

Vedere All.A.2.agg. € 2.088,00   Anomala         

Punteggio tecnico     40,00         

Offerta economica   24 € 87,0000         

Offerta economica totale per 48 mesi € 2.088,00   € 2.088,00         

Punteggio economico     60,00000         

Punteggio totale     100,00000         

      AGG         

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
CREMASCOLI & IRIS SRL           

76 

Vedere All.A.2.agg. € 1.228,80   Anomala           

Punteggio tecnico     40,00           

Offerta economica   60 € 17,5000           

Offerta economica totale per 48 mesi € 1.050,00   € 1.050,00           

Punteggio economico     60,00000           

Punteggio totale     100,00000           

      AGG           

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
VYGON ITALIA SRL 

NON AMMESSA: PROMED 

SRL e SERMA SRL 

        

77 

Vedere All.A.2.agg. € 1.785,00   Anomala         

Punteggio tecnico     40,00         

Offerta economica   150 € 11,7000         

Offerta economica totale per 48 mesi € 1.755,00   € 1.755,00         

Punteggio economico     60,00000         

Punteggio totale     100,00000         

      AGG         

Lotto Descrizione 
Prezzo base del 

lotto per 48 mesi 

Fabbisogni totali 

per 48 mesi 
PROMED SRL           

78 

Vedere All.A.2.agg. € 33.654,00   Anomala           

Punteggio tecnico     40,00           

Offerta economica voce a)   474 € 71,0000           

Offerta economica voce b)   4 Comodato d'uso            

Offerta economica totale per 48 mesi € 33.654,00   € 33.654,00           

Punteggio economico     60,00000           

Punteggio totale     100,00000           

      AGG           
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