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VERBALE N. 2 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI STRUMENTI E MATERIALI PER LA 

RACCOLTA, LAVORAZIONE, TRACCIABILITÀ E MOVIMENTAZIONE MASSIVA DELLE UNITÀ 

DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO TRASFUSIONALE 

UDINESE E A QUELLO GIULIANO ISONTINO; PER LA  RACCOLTA E PREPARAZIONE DEI 

SIERO COLLIRI  E  GEL PIASTRINICI, PER LA TRACCIABILITÀ E MOVIMENTAZIONE 

MASSIVA DELLE UNITÀ DI TUTTI E TRE I DIPARTIMENTI TRASFUSIONALI, COMPRESO 

QUELLO PORDENONESE - ID.16REA013 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno 11 del mese di luglio, alle ore 10:10, presso gli uffici 

dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, di seguito E.G.A.S., in Udine - via 

Pozzuolo n. 330, ha luogo la seduta pubblica finalizzata alla presa d’atto delle nuove 

determinazioni dell’Amministrazione a seguito delle verifiche effettuate relativamente alla 

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA IN SERVICE DI STRUMENTI E MATERIALI PER LA RACCOLTA, 

LAVORAZIONE, TRACCIABILITÀ E MOVIMENTAZIONE MASSIVA DELLE UNITÀ DI SANGUE ED 

EMOCOMPONENTI OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO TRASFUSIONALE UDINESE E A QUELLO 

GIULIANO ISONTINO; PER LA  RACCOLTA E PREPARAZIONE DEI SIERO COLLIRI  E  GEL 

PIASTRINICI, PER LA TRACCIABILITÀ E MOVIMENTAZIONE MASSIVA DELLE UNITÀ DI TUTTI E 

TRE I DIPARTIMENTI TRASFUSIONALI, COMPRESO QUELLO PORDENONESE - ID.16REA013. 

Sono presenti il dott. Marco Zanon (Presidente del seggio), il sig. Eros Schneider (teste) e la 

dott.ssa Ilaria Carlini (teste e segretario verbalizzante).  

Il Presidente premette che, durante la prima seduta pubblica del giorno 15/05/2017 le seguenti 

ditte sono state ammesse con riserva alle fasi successive della procedura. 

Richiamando brevemente le motivazioni, il Presidente sottolinea che: 

- la ditta INFO SOLUTION SPA non ha allegato la cauzione provvisoria, secondo quanto previsto 

al punto 2 dell’art. 3 del Disciplinare di gara; 

- la ditta ARTHYA SRL ha allegato solo un attestato di sopralluogo relativo allo stabilimento di 

Palmanova; 

- la ditta BIOLOG-ID SAS non ha allegato la cauzione provvisoria e l’impegno del fideiussore, 

secondo quanto previsto ai punti 2 e 3 dell’art. 3 del Disciplinare di gara; inoltre, la ditta ha reso 

una dichiarazione non chiara relativamente alla qualifica dell’operatore economico - punto a) 
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dell’Allegato “A” (Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ex D.P.R. 

445/2000) del Disciplinare di gara. 

Con note protocollo EGAS nn. 0012982, 0012985 e 0013013 del giorno 16/05/2017 sono state 

inviate rispettivamente alle ditte BIOLOG-ID SAS, ARTHYA SRL e INFO SOLUTION SPA le 

comunicazioni di ammissione con riserva con richiesta di regolarizzare la rispettiva posizione. 

Entro il termine richiesto, pena esclusione dalla gara, le ditte ARTHYA SRL e INFO SOLUTION 

SPA hanno inviato quanto richiesto nelle lettere di ammissione con riserva.  

In particolare, per quanto riguarda la ditta ARTHYA SRL, dopo opportuna istruttoria, si ritiene di 

considerare sufficiente l’unico attestato di sopralluogo effettuato presso lo stabilimento di 

Palmanova per il progetto di cui al lotto n. 4. 

La ditta BIOLOG-ID SAS, invece, ha inviato il documento corretto Allegato “A” (Dichiarazione 

sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ex D.P.R. 445/2000) del Disciplinare di gara e 

ha provveduto al pagamento della cauzione provvisoria, mentre l’impegno del fideiussore 

inviato non è corretto in quanto nel documento stesso è stato indicato l’importo massimo 

garantito, corrispondente, presumibilmente, al 10% dell’offerta economica.  

In questo modo, si ritiene sia stato violato il principio di segretezza dell’offerta economica e 

quindi la partecipazione della ditta alla gara risulta viziata.  

A seguito di istruttoria della documentazione pervenuta, quindi, si è ritenuto di riconvocare in 

seduta pubblica con nota protocollo n. 0018377 del giorno 04/07/2017 le ditte concorrenti, al 

fine di comunicare quanto segue in merito allo scioglimento delle riserve. 

Nel corso della seduta si prende atto che le ditte ARTHYA SRL e INFO SOLUTION SPA hanno 

provveduto a regolarizzare la propria posizione (come da documentazione conservata agli atti 

di questa Amministrazione) e, di conseguenza, le stesse vengono ammesse alle fasi successive 

della procedura. 

Mentre, per quanto riguarda la ditta BIOLOG-ID SAS, si ritiene di non ammettere la ditta alle fasi 

successive della gara, per i motivi di cui sopra; il Presidente sottolinea che sarà onere della ditta 

contestare l’interpretazione espressa dichiarando che l’importo riportato sulla fideiussione non 

corrisponde all’offerta economica. 

La seduta si chiude alle ore 10:23. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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Dott. Marco Zanon   F.to_________________________________________ 
 
 
Sig. Eros Schneider   F.to_________________________________________ 
 
 
Dott.ssa Ilaria Carlini  F.to_________________________________________ 
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VERBALE N. 3 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI STRUMENTI E MATERIALI PER 

LA RACCOLTA, LAVORAZIONE, TRACCIABILITÀ E MOVIMENTAZIONE MASSIVA DELLE 

UNITÀ DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO 

TRASFUSIONALE UDINESE E A QUELLO GIULIANO ISONTINO; PER LA  RACCOLTA E 

PREPARAZIONE DEI SIERO COLLIRI  E  GEL PIASTRINICI, PER LA TRACCIABILITÀ E 

MOVIMENTAZIONE MASSIVA DELLE UNITÀ DI TUTTI E TRE I DIPARTIMENTI 

TRASFUSIONALI, COMPRESO QUELLO PORDENONESE - ID.16REA013 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno 5 del mese di dicembre, alle ore 14:04, presso gli uffici 

dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, che di seguito si indicherà come 

E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo n. 330, si è riunito il seggio di gara per l’apertura delle offerte 

economiche relativo alla gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per 

l’affidamento della FORNITURA IN SERVICE DI STRUMENTI E MATERIALI PER LA RACCOLTA, 

LAVORAZIONE, TRACCIABILITÀ E MOVIMENTAZIONE MASSIVA DELLE UNITÀ DI SANGUE ED 

EMOCOMPONENTI OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO TRASFUSIONALE UDINESE E A QUELLO 

GIULIANO ISONTINO; PER LA  RACCOLTA E PREPARAZIONE DEI SIERO COLLIRI  E  GEL 

PIASTRINICI, PER LA TRACCIABILITÀ E MOVIMENTAZIONE MASSIVA DELLE UNITÀ DI 

TUTTI E TRE I DIPARTIMENTI TRASFUSIONALI, COMPRESO QUELLO PORDENONESE - 

ID.16REA013. 

Sono presenti: 

•  Dott. Marco Zanon presidente 

•  Sig.ra Catia Todisco componente 

•  Sig. Eros Schneider componente e segretario verbalizzante 

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa 

Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica 

dell’identità e dell’eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara. 

Si prende atto dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione Giudicatrice incaricata 

dell’esame e della valutazione della documentazione tecnica prodotta a corredo di ciascuna 

offerta come riportato nei verbali redatti in data 25/09/2017, 12/10/2017, 19/10/2017 e 

13/11/2017 (All. 1) di cui si da lettura ai presenti, parte integrante del presente atto. 
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Si procede, quindi, all’apertura della busta sigillata n. 3, contenente l’offerta economica delle 

ditte ammesse, dando lettura degli importi offerti e determinando contestualmente il 

punteggio complessivo raggiunto dalle ditte.  

A conclusione della lettura delle offerte economiche, viene individuato il miglior offerente e il 

secondo in graduatoria, come evidenziato nel prospetto allegato (All. 2), parte integrante del 

presente verbale. 

Si riscontra che sono presunte come anomale le offerte degli aggiudicatari dei lotti di cui 

all’allegato n. 2 e si dispone che per le stesse si proceda con istruttoria d’ufficio. 

Il presente verbale viene rimesso all’Amministrazione per gli adempimenti conseguenti. 

La seduta si chiude alle ore 14:49. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Dott. Marco Zanon   F.to _________________________________________ 

 
Sig.ra Catia Todisco   F.to _________________________________________ 

 
Sig. Eros Schneider   F.to _________________________________________ 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- n. 4 verbali della Commissione Giudicatrice (All. 1); 

- n. 1 prospetto comparativo delle offerte economiche (All. 2). 
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All. 1 

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI STRUMENTI E 
MATERIALI PER LA RACCOLTA, LAVORAZIONE, TRACCIABILITÀ E MOVIMENTAZIONE 

MASSIVA DELLE UNITÀ DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI OCCORRENTI AL 
DIPARTIMENTO TRASFUSIONALE UDINESE E A QUELLO GIULIANO ISONTINO; PER LA 

RACCOLTA E PREPARAZIONE DEI SIERO COLLIRI E GEL PIASTRINICI, PER LA 
TRACCIABILITÀ E MOVIMENTAZIONE MASSIVA DELLE UNITÀ DI TUTTI E TRE I 

DIPARTIMENTI TRASFUSIONALI, COMPRESO QUELLO PORDENONESE – ID.16REA013 
 

VERBALE N. 1 DI VALUTAZIONE TECNICA 
 

Il giorno 25 settembre 2017 alle ore 9:30, presso l’Ente per la Gestione Accentrata dei 

Servizi Condivisi (EGAS) di Udine – via Pozzuolo n. 330, si è riunita la Commissione 

Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnica relativa alla gara per 

la fornitura in oggetto, nelle persone dei Dott.ri: 

 

Dr.ssa Rossana Franzon   Presidente 

Dr.ssa Marina Toskan   Componente 

Dr. Paolo Dolfini   Componente  

Dr.ssa Valeria Brunetta   Componente 

Dr.ssa Alessandra Meneghel  Componente 

 

Assiste i lavori il dott. Alberto Nonino con funzioni di segretario verbalizzante. 

 

 

PREMESSO 

 

- che la fornitura di che trattasi è articolata in lotti;  

 

- che per i lotti n. 1 e n. 5 la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio 

dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, cioè dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

determinandola sulla scorta dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi 

massimi: 

Qualità  punti 40 

Prezzo   punti 60 
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- che per i soli lotti n. 2-3-4, la Commissione procederà alla verifica della rispondenza delle 

caratteristiche tecniche richieste e all’attribuzione del giudizio di idoneità/non idoneità, con 

conseguente aggiudicazione con il criterio del “minor prezzo”; 

 

- che per la suddetta fornitura non è stata richiesta campionatura;  

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano l’esame della documentazione tecnica 

presentata dalle ditte concorrenti per i lotti n. 1-3-4, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche 

minime richieste dal Capitolato speciale ai fini dell’ammissione e l’attribuzione del giudizio di 

idoneità per il lotto n. 3, sulla base dei criteri e parametri specificati nel Capitolato Speciale; 

 

- rileva altresì che le offerte che in questa fase avranno ottenuto un giudizio di non idoneità o 

un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di qualità (20 punti su 40), verranno 

automaticamente escluse dalla gara; 

 

- facendo seguito alla trasmissione dei plichi sigillati e conservati in apposito armadio presso 

gli uffici dell’EGAS da parte del Presidente del seggio di gara, fa disporre sul tavolo dei lavori 

gli stessi e, verificatane l’integrità, procede all’apertura delle buste contenenti la 

documentazione tecnica;  

 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

- prende atto del lotto deserto per totale assenza di offerte ricevute (lotto n. 2); 

 

- viste le schede tecniche e ogni altra documentazione presentata dalle ditte concorrenti, 

procede all’esame della documentazione tecnica per i lotti n. 1-3-4, al fine di verificare la 

corrispondenza dei requisiti/caratteristiche minime richieste per l’ammissione alla gara in 

argomento; 
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La Commissione Giudicatrice, alle ore 13:40, stabilisce di sospendere i lavori e ricompone la 

documentazione tecnica oggetto di valutazione, che verrà custodita in locale chiuso a chiave 

presso gli uffici dell’EGAS. I lavori di valutazione riprendono alle ore 14:20 con il proseguo 

dell’esame della documentazione tecnica delle ditte concorrenti al lotto n. 1. 

 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

- con riferimento al lotto n. 1, stabilisce di richiedere un chiarimento a tutte le ditte 

concorrenti in merito alla documentazione tecnica da esse presentata; 

 

- con riferimento al lotto n. 1, in base all’esperienza clinica maturata, ravvisa la necessità di 

richiedere per ora alla ditta MACO PHARMA ITALIA SRL una visione presso altra struttura del 

sistema da essa offerto, ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Speciale; a tal proposito, la 

Commissione stabilisce all’unanimità di delegare alla visione di cui sopra le dr.sse Rossana 

Franzon, Marina Toskan, Valeria Brunetta e Alessandra Meneghel, che riferiranno poi 

dettagliatamente nel corso della prossima seduta della Commissione circa gli esiti di tale 

visione; 

 

- con riferimento al lotto n. 3, attribuisce il giudizio di idoneità tecnica all’offerta presentata 

dall’unica ditta concorrente; 

 

- stabilisce di richiedere alcuni chiarimenti alla ditta ARTHYA SRL in merito alla 

documentazione tecnica da essa presentata al lotto n. 4. 

 

 

La Commissione Giudicatrice, alle ore 16:40, decide di aggiornare i lavori a data da destinarsi 

e ricompone quindi la documentazione tecnica oggetto di valutazione, che verrà custodita in 

locale chiuso a chiave presso gli uffici dell’EGAS. 

 



ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI  
 

R E G I O N E  A U T O N O M A  F R I U L I  V E N E Z I A  G I U L I A  

S E R V I Z I O  S A N I T A R I O  R E G I O N A L E  

 

Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi - P.IVA 02801630308 
Sede legale: Via Pozzuolo 330 - 33100 Udine – Centralino: +39 0432 554160 – Fax: +39 0432 306241 - e mail: segreteria@egas.sanita.fvg.it 
PEC: egas.protgen@certsanita.fvg.it 
 
 
 

 

Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

•  Dr.ssa Rossana Franzon F.to____________________________ presidente 

 

•  Dr.ssa Marina Toskan  F.to____________________________ componente 

 

•  Dr. Paolo Dolfini   F.to____________________________ componente 

 

•  Dr.ssa Valeria Brunetta  F.to____________________________ componente 

 

•  Dr.ssa Alessandra Meneghel F.to____________________________ componente 

 

•  Dott. Alberto Nonino  F.to____________________________ segretario verbalizzante 
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GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI STRUMENTI E 

MATERIALI PER LA RACCOLTA, LAVORAZIONE, TRACCIABILITÀ E MOVIMENTAZIONE 
MASSIVA DELLE UNITÀ DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI OCCORRENTI AL 

DIPARTIMENTO TRASFUSIONALE UDINESE E A QUELLO GIULIANO ISONTINO; PER LA 
RACCOLTA E PREPARAZIONE DEI SIERO COLLIRI E GEL PIASTRINICI, PER LA 

TRACCIABILITÀ E MOVIMENTAZIONE MASSIVA DELLE UNITÀ DI TUTTI E TRE I 
DIPARTIMENTI TRASFUSIONALI, COMPRESO QUELLO PORDENONESE – ID.16REA013 

 
VERBALE N. 2 DI VALUTAZIONE TECNICA 

 

Il giorno 12 ottobre 2017 alle ore 13:50, presso l’Ospedale di Palmanova (AAS N. 2), si è 

riunita la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione 

tecnica relativa alla gara per la fornitura in oggetto, nelle persone dei Dott.ri: 

 

Dr.ssa Rossana Franzon   Presidente 

Dr.ssa Marina Toskan   Componente 

Dr. Paolo Dolfini   Componente  

Dr.ssa Valeria Brunetta   Componente 

Dr.ssa Alessandra Meneghel  Componente 

 

Assiste i lavori il dott. Marco Zanon con funzioni di segretario verbalizzante. 

 

 

PREMESSO 

 

- che la fornitura di che trattasi è articolata in lotti;  

- che per i lotti n. 1 e n. 5 la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio 

dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, cioè dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

determinandola sulla scorta dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi 

massimi: 

Qualità  punti 40 

Prezzo   punti 60 

- che per i soli lotti n. 2-3-4, la Commissione procederà alla verifica della rispondenza delle 

caratteristiche tecniche richieste e all’attribuzione del giudizio di idoneità/non idoneità, con 

conseguente aggiudicazione con il criterio del “minor prezzo”; 
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- che per la suddetta fornitura non è stata richiesta campionatura;  

 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano: 

 

> la discussione e la presa d’atto degli esiti della visione presso altra struttura del 

sistema offerto dalla ditta MACO PHARMA ITALIA SRL (lotto n. 1); 

 

> il proseguo dell’esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte 

concorrenti per il lotto n. 1, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste 

dal Capitolato speciale ai fini dell’ammissione; 

 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDE COME SEGUE: 

- le dr.sse Rossana Franzon, Marina Toskan, Valeria Brunetta e Alessandra Meneghel 

riferiscono dettagliatamente al dr. Paolo Dolfini circa gli esiti della visione presso altra 

struttura del sistema offerto dalla ditta MACO PHARMA ITALIA SRL (lotto n. 1); 

 

- per il lotto n. 1, viste le schede tecniche e ogni altra documentazione presentata dalle ditte 

concorrenti e visti i chiarimenti presentati dalle ditte concorrenti, prosegue l’esame della 

documentazione tecnica al fine di verificare la corrispondenza dei requisiti/caratteristiche 

minime richieste per l’ammissione alla gara in argomento; 

 

- stabilisce di richiedere alcuni chiarimenti al R.T.I. PROMEDICAL SRL/VASINI STRUMENTI 

SRL in merito alla documentazione tecnica presentata al lotto n. 1. 

 

 

A conclusione dei lavori, alle ore 17:50, la Commissione Giudicatrice decide di aggiornare i 

lavori a data da destinarsi e ricompone quindi la documentazione tecnica oggetto di 

valutazione, che verrà custodita in locale chiuso a chiave presso gli uffici dell’EGAS. 
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Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

•  Dr.ssa Rossana Franzon F.to____________________________ presidente 

 

•  Dr.ssa Marina Toskan  F.to____________________________ componente 

 

•  Dr. Paolo Dolfini   F.to____________________________ componente 

 

•  Dr.ssa Valeria Brunetta  F.to____________________________ componente 

 

•  Dr.ssa Alessandra Meneghel F.to____________________________ componente 

 

•  Dott. Marco Zanon  F.to____________________________ segretario verbalizzante 
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GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI STRUMENTI E 
MATERIALI PER LA RACCOLTA, LAVORAZIONE, TRACCIABILITÀ E MOVIMENTAZIONE 

MASSIVA DELLE UNITÀ DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI OCCORRENTI AL 
DIPARTIMENTO TRASFUSIONALE UDINESE E A QUELLO GIULIANO ISONTINO; PER LA 

RACCOLTA E PREPARAZIONE DEI SIERO COLLIRI E GEL PIASTRINICI, PER LA 
TRACCIABILITÀ E MOVIMENTAZIONE MASSIVA DELLE UNITÀ DI TUTTI E TRE I 

DIPARTIMENTI TRASFUSIONALI, COMPRESO QUELLO PORDENONESE – ID.16REA013 
 

VERBALE N. 3 DI VALUTAZIONE TECNICA 
 

Il giorno 19 ottobre 2017 alle ore 13:35, presso l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi 

Condivisi (EGAS) di Udine – via Pozzuolo n. 330, si è riunita la Commissione Giudicatrice 

incaricata della valutazione della documentazione tecnica relativa alla gara per la fornitura 

in oggetto, nelle persone dei Dott.ri: 

Dr.ssa Rossana Franzon   Presidente 

Dr.ssa Marina Toskan   Componente 

Dr. Paolo Dolfini   Componente  

Dr.ssa Valeria Brunetta   Componente 

Dr.ssa Alessandra Meneghel  Componente 

 

Assiste i lavori il dott. Alberto Nonino con funzioni di segretario verbalizzante. 

 

PREMESSO 

 

- che la fornitura di che trattasi è articolata in lotti;  

- che per i lotti n. 1 e n. 5 la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio 

dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, cioè dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

determinandola sulla scorta dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi 

massimi: 

Qualità  punti 40 

Prezzo   punti 60 

- che per i soli lotti n. 2-3-4, la Commissione procederà alla verifica della rispondenza delle 

caratteristiche tecniche richieste e all’attribuzione del giudizio di idoneità/non idoneità, con 

conseguente aggiudicazione con il criterio del “minor prezzo”; 

- che per la suddetta fornitura non è stata richiesta campionatura;  
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IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano: 

> l’esame dei chiarimenti presentati dal R.T.I. PROMEDICAL SRL/VASINI STRUMENTI 

SRL al lotto n. 1 e dalla ditta ARTHYA SRL per il lotto n. 4; 

> il proseguo dell’esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte 

concorrenti per i lotti n. 1 e per il lotto n. 5, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche 

minime richieste dal Capitolato speciale ai fini dell’ammissione; 

> l’attribuzione del giudizio di idoneità per il lotto n. 4; 

 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

- viste le schede tecniche e ogni altra documentazione presentata dalle ditte concorrenti e visti 

i chiarimenti presentati dalla ditta PROMEDICAL per il lotto n. 1, prosegue l’esame della 

documentazione tecnica per i lotti n. 1 e n. 5 al fine di verificare la corrispondenza dei 

requisiti/caratteristiche minime richieste per l’ammissione alla gara in argomento; 

- con riferimento al lotto n. 1, in base all’esperienza clinica maturata, ravvisa la necessità di 

richiedere alla ditta FRESENIUS KABI ITALIA SRL e al R.T.I. PROMEDICAL SRL/VASINI 

STRUMENTI SRL una “demo” del sistema da essi offerto, ai sensi di quanto previsto dal 

Capitolato Speciale; 

- stabilisce di richiedere alcuni chiarimenti alle ditte MEDIKO SRL e SISTEMI RACCOLTA DATI 

SRL – SIRADA in merito alla documentazione tecnica da esse presentata al lotto n. 5; 

- visti i chiarimenti presentati dalla ditta ARTHYA SRL, attribuisce il giudizio di idoneità 

tecnica al lotto n. 4. 

 

 

A conclusione dei lavori, alle ore 17:25, la Commissione Giudicatrice decide di aggiornare i 

lavori a data da destinarsi e ricompone quindi la documentazione tecnica oggetto di 

valutazione, che verrà custodita in locale chiuso a chiave presso gli uffici dell’EGAS. 
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Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

•  Dr.ssa Rossana Franzon F.to____________________________ presidente 

 

•  Dr.ssa Marina Toskan  F.to____________________________ componente 

 

•  Dr. Paolo Dolfini   F.to____________________________ componente 

 

•  Dr.ssa Valeria Brunetta  F.to____________________________ componente 

 

•  Dr.ssa Alessandra Meneghel F.to____________________________ componente 

 

•  Dott. Alberto Nonino  F.to____________________________ segretario verbalizzante 
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GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI STRUMENTI E 

MATERIALI PER LA RACCOLTA, LAVORAZIONE, TRACCIABILITÀ E MOVIMENTAZIONE 
MASSIVA DELLE UNITÀ DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI OCCORRENTI AL 

DIPARTIMENTO TRASFUSIONALE UDINESE E A QUELLO GIULIANO ISONTINO; PER LA 
RACCOLTA E PREPARAZIONE DEI SIERO COLLIRI E GEL PIASTRINICI, PER LA 

TRACCIABILITÀ E MOVIMENTAZIONE MASSIVA DELLE UNITÀ DI TUTTI E TRE I 
DIPARTIMENTI TRASFUSIONALI, COMPRESO QUELLO PORDENONESE – ID.16REA013 

 
VERBALE N. 4 DI VALUTAZIONE TECNICA 

 

 

Il giorno 13 novembre 2017 alle ore 9:40, presso l’Ente per la Gestione Accentrata dei 

Servizi Condivisi (EGAS) di Udine – via Pozzuolo n. 330, si è riunita la Commissione 

Giudicatrice incaricata della valutazione della documentazione tecnica relativa alla gara per 

la fornitura in oggetto, nelle persone dei Dott.ri: 

 

Dr.ssa Rossana Franzon   Presidente 

Dr.ssa Marina Toskan   Componente 

Dr. Paolo Dolfini   Componente  

Dr.ssa Valeria Brunetta   Componente 

Dr.ssa Alessandra Meneghel  Componente 

 

Assiste i lavori il dott. Alberto Nonino con funzioni di segretario verbalizzante. 

 

 

PREMESSO 

 

- che la fornitura di che trattasi è articolata in lotti;  

 

- che per i lotti n. 1 e n. 5 la fornitura in argomento verrà aggiudicata secondo il criterio 

dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, cioè dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

determinandola sulla scorta dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi punteggi 

massimi: 

Qualità  punti 40 

Prezzo   punti 60 
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- che per i soli lotti n. 2-3-4, la Commissione procederà alla verifica della rispondenza delle 

caratteristiche tecniche richieste e all’attribuzione del giudizio di idoneità/non idoneità, con 

conseguente aggiudicazione con il criterio del “minor prezzo”; 

 

- che per la suddetta fornitura non è stata richiesta campionatura.  

 

 

Alle ore 9:45 si procede con la “demo” del sistema offerto dalla ditta FRESENIUS KABI ITALIA 

SRL al lotto n. 1. Alle ore 10:30 si conclude l’incontro con la ditta e i lavori vengono quindi 

sospesi per una pausa.  

Alle ore 11:20 si procede con la “demo” del sistema offerto dal R.T.I. PROMEDICAL 

SRL/VASINI STRUMENTI SRL al lotto n. 1; tale presentazione si conclude alle ore 12:15. 

Nel corso di entrambe le “demo” di cui sopra vengono attentamente visionate le slides 

proposte dalle ditte; al termine delle presentazioni, la Commissione rivolge alcune domande 

agli specialist di prodotto, inerenti le funzionalità dei sistemi offerti. 

 

 

La Commissione Giudicatrice, alle ore 12:15, stabilisce di sospendere i lavori. I lavori di 

valutazione riprendono poi alle ore 13:30.  

 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano: 

 

> l’esame dei chiarimenti presentati dalla ditta MEDIKO SRL e SISTEMI RACCOLTA 

DATI SRL – SIRADA al lotto n. 5; 

 

> il proseguo dell’esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte 

concorrenti per il lotto n. 5, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste 

dal Capitolato speciale ai fini dell’ammissione; 
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> l’attribuzione dei punteggi previsti per Qualità (lotti n. 1-5), sulla base dei criteri e 

parametri specificati nel Capitolato Speciale; 

 

- rileva altresì che le offerte che in questa fase avranno ottenuto un punteggio complessivo 

inferiore alla soglia minima di qualità (20 punti su 40), verranno automaticamente escluse 

dalla gara; 

 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

- viste le “demo” dei sistemi offerti dalla ditta FRESENIUS KABI ITALIA SRL e dal R.T.I. 

PROMEDICAL SRL/VASINI STRUMENTI SRL, le schede tecniche, i chiarimenti presentati dalle 

ditte MEDIKO SRL e SISTEMI RACCOLTA DATI SRL – SIRADA relativamente al lotto n. 5 e ogni 

altra documentazione presentata dalle ditte concorrenti, prosegue l’esame della 

documentazione tecnica per il lotto n. 5, al fine di verificare la corrispondenza dei 

requisiti/caratteristiche minime richieste per l’ammissione alla gara in argomento; 

 

- attribuisce i punteggi previsti per la Qualità e redige un prospetto riepilogativo, allegato al 

presente verbale quale parte integrante, nel quale vengono evidenziate, per ogni lotto: 

•  le ditte non ammesse per non aver raggiunto il punteggio minimo previsto per la 

Qualità; 

•  le ditte idonee e le ditte ammesse, con indicazione dei singoli punteggi assegnati. 

 

 

A conclusione dei lavori, alle ore 16:10, la Commissione Giudicatrice riordina i plichi 

contenenti la documentazione tecnica oggetto di valutazione - che verrà custodita in locale 

chiuso a chiave presso gli uffici dell’EGAS - e rimette gli atti all’Amministrazione per le 

definitive determinazioni. 
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Si redige poi il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

•  Dr.ssa Rossana Franzon F.to____________________________ presidente 

 

•  Dr.ssa Marina Toskan  F.to____________________________ componente 

 

•  Dr. Paolo Dolfini   F.to____________________________ componente 

 

•  Dr.ssa Valeria Brunetta  F.to____________________________ componente 

 

•  Dr.ssa Alessandra Meneghel F.to____________________________ componente 

 

•  Dott. Alberto Nonino  F.to____________________________ segretario verbalizzante 

 

 

 

 

Allegato: n. 1 prospetto riepilogativo della valutazione tecnica – qualitativa 

 

 



Parametro di valutazione

Sub punteggio (**) =                                                                 

giudizio ottimo = 1,00;

giudizio buono = 0,75;

giudizio sufficiente = 0,50;

giudizio mediocre = 0,35;

giudizio insufficiente: 0,20;

giudizio scarso = 0,00.

Punteggio 

massimo

MACO PHARMA 

ITALIA SRL

FRESENIUS KABI 

ITALIA SRL 

R.T.I.: 

PROMEDICAL 

SRL/VASINI 

STRUMENTI SRL

MACO PHARMA ITALIA SRL FRESENIUS KABI ITALIA SRL 
R.T.I.: PROMEDICAL SRL/VASINI 

STRUMENTI SRL

Sacca multipla 450 ml CPD/SAGM o 

equivalente per la conservazione delle 

emazie

Punti 5

Caratteristiche del prodotto filtrato: recupero 

di emoglobina di almeno 90%, tale da 

garantire il contenuto minimo previsto dalla 

normativa vigente, qualora il valore di 

partenza lo consenta

Punti 2 (**) 1,00 2,00 1,00 recupero di emoglobina maggiore 90%

recupero di emoglobina maggiore 95%; 

caratteristiche globali del prodotto filtrato 

migliori

recupero di emoglobina maggiore 90%

Massima flessibilità dell’operatività del 

sistema in termini di range di temperatura a 

cui effettuare la filtrazione del Sangue Intero e 

dei Concentrati Eritrocitari, tempo dalla 

raccolta entro cui effettuare la filtrazione 

(“hold time”) e tempo di filtrazione.

Punti 3(**) 2,25 2,25 0,60
range temperatura: 15°-25°; tempo di 

filtrazione medio: 15 minuti

range temperatura: 15°-24°; tempo di 

filtrazione inferiore a 15 minuti

minor range di operatività (range di 

temperatura 20°-24°); tempo di 

filtrazione: 15-20 minuti. [Si rileva inoltre 

che, con riferimento al punto 1.4 del 

Capitolato Speciale in cui viene richiesta 

una sacca di traferimento emocomponenti 

"da 300 o 400ml", la ditta propone una 

sacca da 450ml, che risulta 

eccessivamente grande in caso di 

trasferimento di emocomponenti ad uso 

pediatrico]

Bilancia basculante per donazione Punti 7

Punti 2

Se la risposta è SI: 2 punti. 

Se la risposta è NO: 0 punti 

Punti 1

Se la risposta è SI: 1 punto. 

Se la risposta è NO: 0 punti 

Punti 2.5

Se la risposta è SI: 2,50 punto. 

Se la risposta è NO: 0 punti 

se la risposta prevede l'utilizzo di 

passaggi dati con altri supporti in 

manuale : 1

Punti 0.50

Se la risposta è SI: 0.50 punto. 

Se la risposta è NO: 0 punti 

Punti 0.50

Se la risposta è SI: 0,50 punto. 

Se la risposta è NO: 0 punti 

Punti 0.50

Se la risposta è SI: 0,50 punto. 

Se la risposta è NO: 0 punti

Scompositori Punti 18

Adattabilità al sistema operativo Punti 4(**) 4,00 3,00 0,80

50 programmi diversi impostabili per la 

lavorazione degli emocomponenti; 4 

bilance integrate espandibili a 5; tutte le 

bilance possono lavorare per eseguire 

anche pesatura manuale

50 programmi diversi impostabili per la 

lavorazione degli emocomponenti; 3 

bilance integrate; tutte le bilance possono 

lavorare per eseguire anche pesatura 

manuale

18 programmi diversi impostabili per la 

lavorazione degli emocomponenti; 3 

bilance integrate di cui solo la bilancia 

laterale può eseguire anche pesatura 

manuale

Punti 3

Se la risposta è SI: 3 punti. 

Se la risposta è NO: 0 punti 

MOTIVAZIONI DEI PUNTEGGI E/O DELLA NON AMMISSIONE

caratteristica presente caratteristica presente caratteristica presente

caratteristica presentecaratteristica non presente
caratteristica non presente: offre 

accumulatore esterno e non caricabatterie

caratteristica presente caratteristica presente

caratteristica presente

Segnalatore visivo-acustico rialzato dal corpo 

bilancia per l’individuazione a distanza degli 

allarmi e della fine donazione.

Possibilità di trasmissione dati in 

radiofrequenza al PC di gestione della seduta 

di prelievo, per il successivo trasferimento e 

interfacciamento con il sistema gestionale del 

SIT. 

Memorizzazione dei dati anche in caso di 

interruzione del collegamento.

3,00

LOTTO N. 1: Sacche, bilance, scompositori, saldatori, stripper, premisacca e software

0,50 0,00

Pinza saldante integrata

0,50

2,00 2,00

1,00 1,00 1,00

2,00

0,50 0,00

Presenza di un sistema di avanzamento delle 

presse frontali tale da ottimizzare volumi, 

flussi, contaminazione eritrocitaria e 

leucocitaria negli emocomponenti finali

0,50

3,00 3,00

Ricarica batteria esterno 0,00

Possibilità di utilizzo bidirezionale in 

autoemoteca

caratteristica presente

0,50

2,50 2,50 2,50

0,50

caratteristica presente caratteristica presente

caratteristica presente caratteristica presente caratteristica presente

caratteristica presente caratteristica presente caratteristica non presente

caratteristica presente caratteristica presente caratteristica presente



Tempo di separazione Punti 3 (**) 2,25 2,25 0,60 tempo medio 1 min e 45" tempo medio 1 min e 50"

da circa 1min e 30'' a 2min e 30'', a 

seconda della configurazione della sacca o 

del protocollo utilizzato (variabilità 

eccessiva); si ritiene che per i flussi 

operativi in essere i tempi massimi 

dichiarati risultano eccessivi

Eventuali ulteriori accorgimenti finalizzati al 

miglioramento della qualità del prodotto
Punti 2(**) 1,50 2,00 0,00

giudizio buono: presenta bilancia 

basculante per le emazie concentrate 

giudizio ottimo: presenta sistema con 

doppia pressa con lama 

non si riscontrano sistemi aggiuntivi 

finalizzati al miglioramento della qualità 

del prodotto

Punti 1 

Se la risposta è SI: 1 punti.

Se la risposta è NO: 0 punti

Punti 1

Se la risposta è SI: 1 punti.

Se la risposta è NO: 0 punti

sicurezza della scomposizione: indicazione 

del comportamento dello strumento in caso di 

sacca non correttamente aperta e a rischio 

rottura nella compressione 

Punti 2(**) 1,00 1,00 1,00

presenta un  sistema di sicurezza interno 

integrato con schermatura esterna che 

risulta parziale nella parte superiore

scompositore dotato di sistema di 

sicurezza interna automatizzato ed 

integrato

presenta sistema di sicurezza interno 

integrato con sistema di copertura 

integrale sulla parte superiore della 

macchina mentre anteriormente non è 

dichiarata la completa protezione

Punti 2 

Se la risposta è SI: 2 punti.

Se la risposta è NO: 0 punti

Valutazione del programma dedicato 

all’elaborazione e la gestione dei Controlli 

di Qualità degli emocomponenti. 

(**) punti 3 2,25 3,00 0,60
presenta più livelli di accesso, 

operativamente meno agibili

3 livelli di accesso; presenta la possibilità 

di avere la mediana e il calcolo fino a 3 

deviazioni standard

2 livelli di accesso, solo la media come 

parametro statistico e solo 2 deviazioni 

standard; si rileva inoltre che a seguito di 

specifica richiesta di "fornire una 

descrizione chiara e dettagliata 

relativamente al programma dedicato 

all’elaborazione e la gestione dei Controlli 

di Qualità degli emocomponenti" la ditta 

ha risposto con un mero rimando alla 

relazione tecnica descrittiva e alle schede 

tecniche presentate

servizi di assistenza tecnica Punti 4

Modalità e tempi di intervento Punti 1(**) 1,00 0,75 0,20

modalità di intervento ottimale: 

piattaforma informatica per la gestione 

degli interventi; tempi di intervento entro 

24h

modalità di intervento buona: fax per la 

gestione degli interventi; tempi di 

intervento entro 24h  

modalità di intervento: su chiamata, che 

non presenta quindi alcuna tracciabilità; 

tempi di intervento entro 24h  

Punti 2

Se la risposta è SI: 2 punti.

Se la risposta è NO: 0 punti

Assistenza nella giornata di sabato Punti 1 1,00 1,00 1,00 caratteristica presente caratteristica presente caratteristica presente

Tracciabilità  Materiovigilanza Punti 3 (**) Punti 3 3,00 2,25 0,60 il sistema utilizza una piattaforma web
sistema più indaginoso rispetto alla 

piattaforma web

gestione generica: nessun sistema 

specifico oltre a quanto previsto dagli 

obblighi di legge

31,75 35,50 19,40

ammessa ammessa

non ammessa / 

punteggio 

inferiore al 

richiesto

35,77 40,00

2,00

1,00 1,00

PUNTEGGIO TOTALE

ESITO AMMISSIBILITA'

Riparametrizzazione offerte ammissibili

2,00

Presenza di un riduttore di flusso 

programmabile per ridurre il rischio di 

inquinamento del plasma

0,00 0,00
Automatismo della chiusura ed apertura del 

pannello frontale

2,00 2,00Assistenza remota in real time 

1,00

0,00 1,00 1,00

Presenza di un dispositivo automatico in 

grado di trasferire la soluzione conservante 

nella sacca dei GRC con contemporaneo 

priming del filtro nei sistemi di sacche con 

filtro in linea. 

caratteristica presente caratteristica presente caratteristica presente

caratteristica presente caratteristica presente caratteristica presente

caratteristica non presente: non offre 

dispositivo automatico
caratteristica presente caratteristica presente

caratteristica non presente caratteristica presente

caratteristica non presente (a seguito di 

richiesta di chiarimento, la ditta specifica 

che non è automatico)



LOTTO DESCRIZIONE DEL LOTTO Giudizio di idoneità / non idoneità

Sacche per lavorazioni aggiuntive

DESERTO

Sistema per la produzione di sierocollirio

BIO EXE SRL idonea

Sistema completo per la produzione automatizzata  di  pool  i piastrinici 

filtrati da  buffy coat e di sistemi di connessione sterile

ARTHYA SRL idonea

4

2

3



Parametro di valutazione Sub punteggio
Punteggio 

massimo

SISTEMI RACCOLTA 

DATI SRL - SIRADA
GADAMED SRL INFO SOLUTION SPA MEDIKO SRL

Livello di automatismo della soluzione proposta per il 

transito da e verso il software gestionale del SIMT. 
Punti 5 3,75 3,75 5,00 2,50

Livello di integrazione tra i dispositivi RFID e il software 

gestionale del SIMT, cioè viene preferita la soluzione che 

consenta ad un dato di passare dal dispositivo RFID al 

Gestionale del SIMT, e viceversa, il più integro possibile 

e con minore necessità di transcodifiche; nonché la 

soluzione che necessiti del minor numero di attività di 

configurazione in caso di implementazioni di nuove 

codifiche, senza ulteriori costi aggiuntivi

Punti 5 3,75 3,75 5,00 1,75

Miglior sistema di tracciatura di tutte le operazioni 

eseguite e trasmesse al Gestionale del SIMT, cioè viene 

preferito il sistema avente il metodo più sicuro e più 

pratico, per l’individuazione dell’operatore artefice di 

un’attività e meglio capace di inviare, nel modo più 

integro, tale informazione al sistema Gestionale del 

SIMT. 

Punti 5 3,75 3,75 3,75 2,50

Maggior capacità di lettura e scrittura di più TAG 

contemporaneamente presenti nell’area di lettura, nel 

più breve tempo possibile.

Punti 5 5,00 3,75 5,00 3,75

Caratteristiche dispositivi del sistema RFID Punti 5 3,75 2,50 5,00 1,75

Dimensioni , maneggevolezza e ergonomicità della 

strumentazione (plate e tunnel)
Punti 4 0,80 4,00 4,00 1,40

se possibile automatica 2

se manuale 1

se non possibile 0

Possibilità di utilizzo del sistema anche per la parte 

trasfusionale (percorso sacca-paziente) o verso 

l'industria

Punti 4 2,00 2,00 4,00 2,00

Datalogger. Dimensioni e metodo di monitoraggio delle 

temperature che richieda all’utente meno attività di 

inserimento dei dati

Punti 5 5,00 2,50 3,75 3,75

29,80 28,00 37,50 21,40

ammessa ammessa ammessa ammessa

31,79 29,87 40,00 22,83

giudizio ottimo = 1,00;

giudizio buono = 0,75;

giudizio sufficiente = 0,50;

giudizio mediocre = 0,35;

giudizio insufficiente: 0,20;

giudizio scarso = 0,00.

2,00Punti 2 2,002,00 2,00

spostamento di un plate da un punto di raccolta ad un 

altro, verrà valutato il tipo di configurazione offerta 

(manuale o automatica).

giudizio ottimo = 1,00;

giudizio buono = 0,75;

giudizio sufficiente = 0,50;

giudizio mediocre = 0,35;

giudizio insufficiente: 0,20;

giudizio scarso = 0,00.

LOTTO N. 5: Sistema per la tracciabilità e la movimentazione massiva delle sacche di sangue ed emocomponenti mediante utilizzo tecnologia RFID

PUNTEGGIO TOTALE

ESITO AMMISSIBILITA'

Riparametrizzazione offerte ammissibili



DITTE

SISTEMI RACCOLTA DATI SRL - SIRADA

GADAMED SRL

INFO SOLUTION SPA

MEDIKO SRL

MOTIVAZIONI DEI PUNTEGGI

Livello di automatismo: giudizio buono                                                                                                                                                                              

Livello di integrazione: buon livello di integrazione tra i dispositivi offerti e la richiesta di transcodifiche per l'operatività                                                                      

Sistema di tracciatura: buon livello per quanto concerne la sicurezza e la praticità di utilizzo                                                                                                                                                       

Capacità di lettura e scrittura: dichiara notevolmente maggiore a 80 tag (tunnel)                                                                                                                                                      

Caratteristiche dispositivi: offre 2 dispositivi di lettura con caratteristiche diverse                                                                                                                                               

Strumentazione: dimensioni e peso contenuto                                                                                                                                                                                                   

Spostamento di un plate: automatico                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ridotta possibilità di utilizzo del sistema a scopo trasfusionale                                                                                                                                                                                                     

Datalogger: temperatura registrabile a partire da -30°

Livello di automatismo: giudizio buono                                                                                                                                                                              

Livello di integrazione: buon livello di integrazione tra i dispositivi offerti e la richiesta di transcodifiche per l'operatività                                                                      

Sistema di tracciatura: buon livello per quanto concerne la sicurezza e la praticità di utilizzo                                                                                                                                                  

Capacità di lettura e scrittura: fino ad un massimo di 150 tag letti contemporaneamente (tunnel)                                                                                                                                     

Caratteristiche dispositivi: offre 4 dispositivi di lettura con caratteristiche diverse                                                                                                                                                 

Strumentazione: insufficiente maneggevolezza ed ergonomicità a causa di dimensioni maggiori e modalità di carico (tunnel) e peso (plate)                                                                

Spostamento di un plate: automatico                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ridotta possibilità di utilizzo del sistema a scopo trasfusionale                                                                                                                                                                                                     

Datalogger: range di temperatura registrabile a partire da -50°, 4 soglie di allarme

Livello di automatismo ottimale, funzionale all'operatività richiesta, in quanto l'attivazione del tunnel può essere effettutata tramite comandi 

remoti provenienti dal sistema informatico EMONET stesso oppure direttamente dall'operatore                                                                                                             

Livello di integrazione ottimale, in quanto i dati non necessitano di transcodifica perchè scritto sul TAG in chiaro                                                                                    

Sistema di tracciatura: buon livello per quanto concerne la sicurezza e la praticità di utilizzo                                                                                                                                                       

Capacità di lettura e scrittura: fino ad un massimo di 160 tag letti contemporaneamente (tunnel)                                                                                                                                                   

Caratteristiche dispositivi: possibilità di connessione anche via wi-fi; offre 6 dispositivi di lettura con caratteristiche diverse                                                                     

Strumentazione: dimensioni e peso contenuto                                                                                                                                                                                               

Spostamento di un plate: automatico                                                                                                                                                                                                                                                                         

Possibilità di utilizzo: risponde con più soluzioni all'operatività richiesta (sacca-paziente)                                                                                                                                                                                                     

Datalogger: temperatura registrabile a partire da -40°

Livello di automatismo: giudizio sufficiente (dalla relazione presentata vengono elencate le modalità di comunicazione/integrazione senza un 

dettaglio dell'operatività).                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Livello di integrazione mediocre: dalla relazione tecnica si evince che il sistema necessita di un maggior numero di attività di configurazione in 

caso di implementazione di nuove codifiche                                                                                                                                                                                                                                                                 

Sistema di tracciatura: minor livello di tracciabilità e sicurezza (solo username e password e non anche barcode)                                                                                       

Capacità di lettura e scrittura: fino ad un massimo di 100 tag letti contemporaneamente (tunnel)                                                                                                                                                   

Caratteristiche dispositivi: offre 2 dispositivi di lettura con caratteristiche diverse, di cui il plate presenta solo possibilità di comunicazione USB                                                 

Strumentazione: maneggevolezza mediocre in quanto il display non è integrato alla struttura fisica del tunnel; tunnel non passante                                                                      

Spostamento di un plate: automatico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ridotta possibilità di utilizzo del sistema a scopo trasfusionale                                                                                                                                                                                                     

Datalogger: temperatura registrabile a partire da -40°



MACO PHARMA ITALIA 

SRL

FRESENIUS KABI 

ITALIA SRL

Prezzo omnicomprensivo a base d'asta per 48 mesi € 2.512.300,00 Anomala Anomala

35,77 40,00

€ 396.940,00 € 398.715,00

€ 45.242,32 € 65.000,00

€ 22.310,00 € 15.292,86

€ 446,46 € 446,46

E) Importo complessivo del lotto per 48 mesi          E=[(“A”+”B”+”C)*4]+“D” € 1.858.415,74 € 1.858.415,74 € 1.916.477,90

60,0000 58,1822

95,7700 98,1822

2^ AGGIUDICATARIO

Lotto

2

BIO EXE SRL

Prezzo omnicomprensivo a base d'asta per 48 mesi € 440.000,00

IDONEO

€ 130.000,00

€ 0,00

€ 0,00

E) Importo complessivo del lotto per 48 mesi          E=(“A”+”B”+”C)*4 € 520.000,00 € 520.000,00

Fuori soglia

ARTHYA SRL

Prezzo omnicomprensivo a base d'asta per 48 mesi € 1.772.000,00

IDONEO

€ 375.600,00

€ 32.760,00

€ 11.640,00

€ 276,00

E) Importo complessivo del lotto per 48 mesi          E=[(“A”+”B”+”C)*4]+“D” € 1.680.276,00 € 1.680.276,00

€ 1.680.276,00

AGGIUDICATARIO

SISTEMI RACCOLTA 

DATI SRL - SIRADA
GADAMED SRL INFO SOLUTION SPA MEDIKO SRL

Prezzo omnicomprensivo a base d'asta per 48 mesi € 606.000,00 Anomala

31,79 29,87 40,00 22,83

€ 46.172,00 € 85.680,00 € 71.162,00 € 83.100,00

€ 26.738,00 € 27.588,00 € 14.350,00 € 34.410,84

€ 16.720,00 € 21.572,00 € 21.875,00 € 11.828,57

€ 276,00 € 276,00 € 276,00 € 276,00

E) Importo complessivo del lotto per 48 mesi          E=[(“A”+”B”+”C)*4]+“D” € 358.796,00 € 358.796,00 € 539.636,00 € 429.824,00 € 517.633,64

60,0000 39,8931 50,0851 41,5888

91,7900 69,7631 90,0851 64,4188

AGGIUDICATARIO  2^  

D) Oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, non soggetti a ribasso

C) Importo annuo assistenza tecnica full risk apparecchiature

B) Importo annuo noleggio apparecchiature

A) Importo annuo reagenti, materiali di consumo, altro

Punteggio tecnico

5

All. 2

AGGIUDICATARIO

AGGIUDICATARIO

AGGIUDICATARIO

Punteggio totale

Punteggio economico

NON AMMESSO:

R.T.I. PROMEDICAL SRL/ 

VASINI STRUMENTI SRL

Prospetto comparativo delle offerte economiche - ID.16REA013

1

A) Importo annuo reagenti, materiali di consumo, altro

Valutazione di idoneità

Valutazione di idoneità

A) Importo annuo reagenti, materiali di consumo, altro

DESERTO

4

3

Valutazione economica

Punteggio totale

Lotto

Lotto

Lotto

Lotto

B) Importo annuo noleggio apparecchiature

C) Importo annuo assistenza tecnica full risk apparecchiature

D) Oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, non soggetti a ribasso

Valutazione economica

B) Importo annuo noleggio apparecchiature

C) Importo annuo assistenza tecnica full risk apparecchiature

D) Oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, non soggetti a ribasso

Punteggio economico

Punteggio tecnico

A) Importo annuo reagenti, materiali di consumo, altro

C) Importo annuo assistenza tecnica full risk apparecchiature

B) Importo annuo noleggio apparecchiature
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