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VERBALE N. 2 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN FULL SERVICE DI STRUMENTAZIONE, REAGENTI E 

MATERIALI DI CONSUMO PER CITOFLUORIMETRIA 

PER UN PERIODO DI 36 MESI - ID.16REA002 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 11 del mese di luglio, alle ore 9:05, presso gli uffici dell’Ente 

per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, di seguito E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo n. 

330, ha luogo la seduta pubblica finalizzata alla presa d’atto delle nuove determinazioni 

dell’Amministrazione a seguito delle verifiche effettuate relativamente alla GARA A PROCEDURA 

APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN 

FULL SERVICE DI STRUMENTAZIONE, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER 

CITOFLUORIMETRIA PER UN PERIODO DI 36 MESI - ID.16REA002. 

Sono presenti il dott. Marco Zanon (Presidente del seggio), la dott.ssa Ilaria Carlini (teste), e il 

sig. Eros Schneider (teste e segretario verbalizzante).  

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa 

Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica 

dell’identità e della eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara. 

Il Presidente premette che, durante la prima seduta pubblica del giorno 23/06/2017, la ditta 

BECTON DICKINSON ITALIA SPA è stata ammessa con riserva alle fasi successive del 

procedimento, come riportato nel verbale della medesima seduta.  

Con nota protocollo EGAS n. 0017665 del giorno 27/06/2017 è stata inviata alla ditta BECTON 

DICKINSON ITALIA SPA la comunicazione di ammissione con riserva con richiesta che la propria 

posizione venga regolarizzata, ai sensi dell’art. 4 del Disciplinare di gara. 

Entro il termine richiesto, pena esclusione dalla gara, la ditta BECTON DICKINSON ITALIA SPA 

ha inviato quanto richiesto nella lettera di ammissione con riserva.  

A seguito di istruttoria della documentazione pervenuta si è ritenuto di riconvocare in seduta 

pubblica con nota protocollo n. 0018740 del giorno 07/07/2017 le ditte concorrenti, al fine di 

comunicare quanto segue in merito allo scioglimento della riserva.  

Nel corso della seduta si prende atto che la ditta BECTON DICKINSON ITALIA SPA ha 

provveduto a regolarizzare la propria posizione (come da documentazione conservata agli atti 
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di questa Amministrazione) e, di conseguenza, la stessa viene ammessa alle fasi successive della 

procedura. 

La seduta si chiude alle ore 9:07. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Dott. Marco Zanon   F.to ______________________________________________ 

 
Dott.ssa Ilaria Carlini  F.to ______________________________________________ 

 
Sig. Eros Schneider   F.to ______________________________________________ 
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VERBALE N. 3 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN FULL SERVICE DI STRUMENTAZIONE, 

REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO PER CITOFLUORIMETRIA - ID.16REA002 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 18 del mese di ottobre, alle ore 09:48, presso gli uffici dell’Ente per la 

Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, che di seguito si indicherà come E.G.A.S., in Udine - via Pozzuolo 

n. 330, si è esaminata l’offerta relativa alla gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per 

l’affidamento della fornitura in full service di strumentazione, reagenti e materiali di consumo per 

CITOFLUORIMETRIA - ID.16REA002. 

Sono presenti:  

 Marco Zanon  Presidente 

 Ilaria Carlini  Teste 

 Susanna Sandrin  Teste e segretario verbalizzante 

 

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa 

Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell’identità 

e dell’eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara. 

Si prende atto dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione Giudicatrice incaricata dell’esame e 

della valutazione della documentazione tecnica prodotta dalla ditta concorrente come riportato nel 

verbale redatto in data 06/10/2017 (allegato 1) di cui si dà lettura ai presenti, parte integrante del 

presente atto.  

Si procede, quindi, all’apertura della busta sigillata n. 3, contenente l’offerta economica della ditta 

ammessa dando lettura dell’importo offerto e determinando contestualmente il punteggio 

complessivo raggiunto dalle ditte.  

A conclusione della lettura delle offerte economiche, viene individuato il miglior offerente e il 

secondo in graduatoria, come evidenziato nel prospetto allegato (allegato 2), parte integrante del 

presente verbale. 
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Si procede altresì alla verifica delle eventuali offerte anomale, si riscontra che sono presunte come 

anomale le offerte dei lotti n. 1 e n. 3, si dispone che per le stesse si proceda con istruttoria d’ufficio. 

Il presente verbale viene rimesso all’Amministrazione per gli adempimenti conseguenti. 

La seduta si chiude alle ore 10.30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Marco Zanon  F.to ________________________________________ 

 

Ilaria Carlini   F.to ________________________________________ 

 

Susanna Sandrin F.to ________________________________________ 

 

 

 

Allegati: 

- n. 1 verbali della Commissione Giudicatrice (all. 1); 

- n. 1 prospetto comparativo delle offerte economiche (all. 2). 
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All. 1 

 

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN FULL SERVICE DI 

STRUMENTAZIONE, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER 

CITOFLUORIMETRIA PER UN PERIODO DI 36 MESI (ID.16REA002) 

 

VERBALE N. 1 DI VALUTAZIONE TECNICA 

 

Il giorno 06 ottobre 2017 alle ore 09:30, presso l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi 

Condivisi (EGAS) di Udine – via Pozzuolo n. 330, si è riunita la Commissione Giudicatrice 

incaricata della valutazione della documentazione tecnica relativa alla gara per la fornitura in 

oggetto, nelle persone dei Dott.ri: 

 

 Marco Zanon  Presidente 

 Daniela Damiani  componente 

 Michela Delle Donne      componente 

 Marilena Granzotto   componente 

 Kathreena Vattamattathil  componente 

 

Assiste i lavori della Commissione Giudicatrice Susanna Sandrin con funzioni di segretario 

verbalizzante. 

PREMESSO 

 

che la fornitura di che trattasi è articolata in lotti e sarà aggiudicata: 

a) per i lotti nn. 1, 3 e 4 secondo il criterio dell’art. 9  comma  del D.Lgs. / , cioè 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla scorta dei seguenti 

parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi: 

 

Qualità  punti 40 

Prezzo   punti 60 

 

b) per i restanti lotti nn.  e  con il criterio indicato all’art. 9  c.  del   D.Lgs. 50/2016            

ovvero al prezzo più basso; 
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si rileva che non saranno ammesse alla fase successiva della gara, e quindi escluse, le 

offerte che non abbiano conseguito, per il punteggio previsto per la qualità, 

complessivamente almeno punti 24 su 40; 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

- rileva che i lavori della seduta odierna riguardano l’esame della documentazione tecnica 

presentata dalle ditte concorrenti, tenuto conto dei requisiti/caratteristiche minime richieste 

dal Capitolato speciale ai fini dell’ammissione e l’attribuzione dei punteggi previsti per 

Qualità, sulla base dei criteri e parametri specificati nel Capitolato Speciale; 

- facendo seguito alla trasmissione dei plichi sigillati e conservati in apposito armadio presso 

gli uffici dell’EGAS da parte del Presidente del seggio di gara, fa disporre sul tavolo dei lavori 

gli stessi e, verificatane l’integrità, procede all’apertura delle buste contenenti la 

documentazione tecnica;  

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

- viste le schede tecniche, e ogni altra documentazione presentata dalle ditte concorrenti, 

procede all’esame della documentazione tecnica, al fine di verificare la corrispondenza dei 

requisiti/caratteristiche minime richiesti per l’ammissione alla gara in argomento; 

- attribuisce i punteggi previsti per la Qualità per i lotti nn. 1, 3 e 4 e i giudizi di idoneità per i 

lotti nn. 2 e 5, redige un prospetto riepilogativo, allegato al presente verbale quale parte 

integrante, nel quale vengono evidenziata le ditte ammesse, con indicazione dei singoli 

punteggi assegnati; 

- le ditte non ammesse per non aver raggiunto il punteggio minimo richiesto; 

-  le ditte idonee in relazione ai requisiti richiesti per i lotti n. 2 e n. 5. 

A conclusione dei lavori, alle ore 12:50 la Commissione Giudicatrice riordina il plico 

contenente la documentazione tecnica oggetto di valutazione - che verrà custodita gli uffici 

dell’EGAS - e rimette gli atti all’Amministrazione per le definitive determinazioni. 
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Allegato: 

- n. 1 prospetto riepilogativo della valutazione tecnica – qualitativa 

 

 



LO
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O

 N
. 1

Impatto organizzativo (livello di automazione, 

riduzione del tempo di 

preparazione/acquisizione/analisi, facilità di uso dei 

programmi forniti, varietà di reagenti che permettano 

un aggiornamento continuo della diagnostica)

Numero di bit per migliorare la risoluzione dei canali 

di fluorescenza (da dichiarare in scheda tecnica)

Presenza del terzo laser per rilevare il maggior 

numero di fluorescenze possibile 

contemporaneamente (almeno 8)

Percorso dei segnali luminosi in entrata e in uscita 

dalla camera di conta. Descrivere (**)

Campionatore con agitazione della singola provetta 

prima dell’acquisizione

Numero di eventi al secondo (velocità di flusso)

Possibilità di effettuare la conta assoluta tramite 

biglie a numero noto 

Possibilità di campionamento sia automatico che 

manuale

Possibilità di sommare in fase di acquisizione gli 

eventi di tubi differenti derivanti da diverse 

acquisizioni successive per evidenziare la presenza 

di eventi rari 

Possibilità di lettura simultanea di 10 o più 

fluorescenze

Tipologia di controllo di qualità esterno offerto 

(UKNEQAS)

Descrivere (**)

Assistenza tecnica e scientifica

Indicare il numero dei tecnici esperti ed in grado di 

operare sulla strumentazione per citometria a flusso 

a livello nazionale. Indicare la presenza di personale 

specialistico dedicato alla guida ed allo sviluppo di 

nuove metodiche, implementazione di attività 

progettuali e creazione di network con altri operatori 

del settore. (**)
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O

 N
. 3

Impatto organizzativo (livello di automazione, 

riduzione del tempo di 

preparazione/acquisizione/analisi, facilità di uso 

dei programmi forniti, varietà di reagenti che 

permettano un aggiornamento continuo della 

diagnostica)

Numero di bit per migliorare la risoluzione dei 

canali di fluorescenza (da dichiarare in scheda 

tecnica)

Presenza del terzo laser per rilevare il maggior 

numero di fluorescenze possibile 

contemporaneamente (almeno 8)

Percorso dei raggi laser in aria in entrata nella 

camera di conta

Campionatore con agitazione vortex della singola 

provetta prima dell’acquisizione

Numero di eventi al secondo (velocità di flusso)

Possibilità di effettuare la conta assoluta tramite 

biglie a numero noto 

Termostatazione banco ottico

Numero di miscele di anticorpi monoclonali 

liofilizzate o essiccate a sei/otto colori marcati 

CE/IVD. 

Assistenza tecnica e scientifica

Indicare il numero dei tecnici esperti ed in grado di 

operare sulla strumentazione per citometria a 

flusso a livello nazionale. Indicare la presenza di 

personale specialistico dedicato alla guida ed allo 

sviluppo di nuove metodiche, implementazione di 

attività progettuali e creazione di network con altri 

operatori del settore. (**)
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LO
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O

 N
. 4

Esecuzione di tipizzazioni complete di 1°livello (TBNK) attraverso una miscela 

di anticorpi da dispensare in un unico tubo secondario e da acquisire in 

software automatico CE-IVD dedicato 

Possibilità di effettuare analisi con reagenti e/o kit marcati CE/IVD per la 

determinazione quantitativa di specifiche popolazioni cellulari con biglie pronte 

all’uso liofilizzate e predispensate in provette secondarie per la conta assoluta 
in singola piattaforma 

Presenza di  software con modulo dedicato per la lettura delle analisi con conta 

assoluta che consenta calibrazione, acquisizione, analisi e refertazione in 

automatico assicurando una maggiore standardizzazione e stabilità 

La data di scadenza dei reagenti  CE/IVD deve essere la stessa per la 

confezione aperta o chiusa 

Possibilità di sommare in fase di acquisizione gli eventi di tubi differenti derivanti 

da diverse acquisizioni successive per evidenziare la presenza di eventi rari 

Numero di bit per garantire la risoluzione ottimale sia dei parametri di scatter 

che di fluorescenza (da dichiarare in scheda tecnica)

Percorso dei segnali luminosi in entrata  e in uscita dalla camera di conta

Descrivere (**)

Massima portata di acquisizione del citofluorimetro espressa in microlitri/minuto, 

a supporto dell’efficienza delle procedure di laboratorio con possibilità di 
impostare diverse velocità di flusso 

Disponibilità di miscele di anticorpi monoclonali liofilizzati o essiccati e 

predispensati in provette secondarie monotest per citometria a 8 colori marcate 

CE/IVD. Indicare numero e tipologia delle combinazioni offerte

(**)

Assistenza tecnica e scientifica

Indicare il numero dei tecnici esperti ed in grado di operare sulla 

strumentazione per citometria a flusso a livello nazionale. Indicare la presenza 

di personale specialistico dedicato alla guida ed allo sviluppo di nuove 

metodiche, implementazione di attività progettuali e creazione di network con 

altri operatori del settore. (**)

Possibilità di campionamento sia automatico che manuale (Sì 4 punti / no 0 punti)

Possibilità di effettuare lettura  di piastre (Sì 2 punti / no 0 punti)

Sarà valutata positivamente la disponibilità a fornire specifici cloni non presenti 

in catalogo mediante l’acquisto da terzi. (Sì 2 punti / no 0 punti)
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 Assenza di unico tubo 
secondario

Assenza di kit 
dedicati

La da ta 
scadenza 

della 
confezione 

aperta è 
diversa dalla 

data di 
scadenza 

della 
confezione 

chiusa

Percorso 
digitalizzat
o solo in 
uscita

Acquisizione 
massima 60 μl

Offre 1 kit più 
liofilizzati

manca il lettore di piastre

BECTON DICKINSON 
ITALIA SPA

3,00 6,00 2,00 4,00 6,00 1,00 1,00 3,00 4,00 2,00 4,00 2,00 2,00 40,00 Ammessa 40,00

Offre 4 kit 
dettagliati  più 

liofilizzati

LOTTO N. 2 Esito ammissibilità 

(Idoneo / Non idoneo)

BECKMAN COULTER 
SRL

IDONEO

BECTON DICKINSON 
ITALIA SPA

IDONEO

LOTTO N. 5 Esito ammissibilità 

(Idoneo / Non idoneo)

BECTON DICKINSON 
ITALIA SPA

IDONEO



Lotto Descrizione
Prezzo a base d’asta per 

36 mesi, 
omnicomprensivo

BECKMAN 
COULTER

BECTON 
DICKINSON

€ 360.000,00 ANOMALA

Punteggio tecnico 40,00 36,60

A) Importo annuo reagenti, materiali di consumo, altro € 69.443,65 € 93.600,00

B) Importo annuo noleggio apparecchiature € 5.500,00 € 3.000,00

C) Importo annuo manutenzione e assistenza tecnica full risk apparecchiature € 4.000,00 € 3.000,00

D) Importo complessivo del lotto per 24 mesi          D=(“A”+”B”+”C)*3 € 236.830,94 € 236.830,94 € 298.800,00

Punteggio economico 60,00000 47,55641

Punteggio totale 100,00000 84,15641

AGGIUDICATARIO AGG  

Lotto Descrizione
Prezzo base del lotto per 

36 mesi
BECKMAN 
COULTER

€ 285.000,00 ANOMALA

Punteggio tecnico 40,00

A) Importo annuo reagenti, materiali di consumo, altro 59.505,90

B) Importo annuo noleggio apparecchiature 6.000,00

C) Importo annuo assistenza tecnica full risk apparecchiature 4.500,00

D) Oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, non soggetti a ribasso 113,62

E) Importo complessivo del lotto per 36 mesi          E=[(“A”+”B”+”C)*3]+“D” € 210.131,32 € 210.131,32

Punteggio economico 60,00

Punteggio totale 100,00

AGGIUDICATARIO AGG

Lotto Descrizione
Prezzo base del lotto per 

36 mesi
BECTON 

DICKINSON
 BECKMAN 
COULTER

€ 354.000,00  NON 
AMMESSA

 NON AMMESSA

Punteggio tecnico 40,00

A) Importo annuo reagenti, materiali di consumo, altro € 257.500,00

B) Importo annuo noleggio apparecchiature € 11.000,00

C) Importo annuo assistenza tecnica full risk apparecchiature € 11.000,00

D) Oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, non soggetti a ribasso € 276,00

E) Importo complessivo del lotto per 36 mesi          E=[(“A”+”B”+”C)*3]+“D” € 838.776,00 € 838.776,00

Punteggio economico Fuori soglia

Punteggio totale Fuori soglia

 

Lotto Descrizione
Prezzo base del lotto per 

36 mesi
BECKMAN 
COULTER

BECTON 
DICKINSON

€ 180.000,00

Valutazione di idoneità IDONEO IDONEO

Offerta economica per 36 MESI € 114.483,15 € 114.483,15 € 156.000,00

Valutazione economica € 114.483,15 € 156.000,00

AGGIUDICATARIO AGG  

Lotto Descrizione
Prezzo base del lotto per 

36 mesi
BECTON 

DICKINSON

€ 50.000,00

Valutazione di idoneità IDONEO

Offerta economica per 36 MESI € 48.276,00 € 48.276,00

Valutazione economica € 48.276,00

AGGIUDICATARIO AGG

All. 2

1
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4

2

Prospetto comparativo delle offerte economiche - ID.16REA002
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