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Allegato A.1 alla Determina 

 

VERBALE N. 1 GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONTENITORI PRERIEMPITI E TANICHE DI 

FORMALINA  ID.15FAR011 

 

L’anno duemiladiciasette, il giorno 30 del mese di gennaio, alle ore 09.30 presso gli uffici dell’Ente 

per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, di seguito EGAS, in Udine - via Pozzuolo 330, si 

è riunito il seggio di gara relativo alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, 

per l’affidamento della Fornitura di contenitori preriempiti e taniche di formalina                    

indetta con Determinazione Dirigenziale n. 634 del 07/12/2016.- 

La fornitura è articolata in più lotti e sarà aggiudicata con il criterio indicato all'art. 95 c.2 del D. 

Lgs. n. 50/2016, e cioè a favore della ditta che risulterà aver proposto l’offerta economicamente più  

vantaggiosa. 

Il seggio, nominato con nota protocollo n. 2526 del 30/01/2017 è composto da Zanon Marco 

(Presidente del seggio),  Kos Donatella   (teste),  Todisco Catia (teste e segretario verbalizzante).  

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa 

Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica dell’identità e 

dell’eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara. 

Si prende atto che, entro il termine delle ore 12.00 del 27/01/2017, sono pervenuti 9 plichi, come di 

seguito indicato: 

DATA ARRIVO  N. PROT. N. CRON. AZIENDA 

24/01/2017 

2025 10.30 BIO OPTICA 

25/01/2017 

2147 10.05 DIAPATH SPA 

25/01/2017 

2151 10.20 AHSI SPA 

25/01/2017 

2152 10.40 MECCANICA G.M. SRL 
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26/01/2017 

2322 11.10 LaBoindustria SPA 

27/001/2017 

2462 9.32 KALTEK SRL 

27/01/2017 

2466 10.00 PRO.LAB.SRL 

27/01/2017 

2486 10.53 A.Menarini Diagnostics srl 

27/01/2017 

2487 10.58 MONDIAL SNC 

Si procede alla verifica dell’integrità dei plichi mediante l’esame dei sigilli e delle firme apposte sui 

lembi di chiusura. 

Si prende atto che a norma dell’art. 2 del disciplinare di gara, il plico dovrà includere tre buste: n. 1 

documenti di partecipazione, n. 2 documentazione tecnico-qualitativa, n.3 offerta economica. 

Si procede all’apertura dei plichi e alla contestuale verifica della presenza e dell’integrità e regolarità 

delle buste interne che vengono numerate; alla verifica della regolarità della documentazione inserita 

nella busta n. 1 accertandone la conformità rispetto a quanto previsto dal Disciplinare di gara 

Al termine della verifica della documentazione amministrativa di ogni ditta, il Presidente procede ad 

effettuare un mero riscontro della documentazione tecnica presentata secondo quanto richiesto nel 

Capitolato speciale della gara, procedendo all’esame della documentazione leggendo il solo titolo degli 

atti rinvenuti; sigla le cartelle rinvenute all’interno della documentazione tecnica e successivamente 

dispone che vengano reinserite nella busta n. 2 che viene risigillata e siglata. 

Al termine si riscontra la documentazione come riepilogato nel prospetto seguente: 

N.CRONO

L. 
AZIENDA 

DOC. 

AMMINISTRATIVA 

LOTTO PER I QUALE 

PARTECIPA 

DOC.TECNI

CA 

1 

BIO OPTICA ammessa 3-4 

regolare 

2 

DIAPATH SPA ammessa 3-4-6-8-11-13a-b-14 

 regolare 

3 

AHSI SPA ammessa 13 a-b 

regolare 

4 

MECCANICA G.M.SRL ammessa 4-5 

regolare 

5 

LaBoindustria SPA ammessa 4 

regolare 
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6 

KALTEK SRL 
ammessa con 

riserva 

Ammessa con riserva non ha 

barrato dichiarazione (voce : 

m-n) lotto 3-4 

regolare 

7 

PRO.LAB.SRL ammessa 3-4 

regolare 

8 
A.MENARINI  DIAGNOSTICS 

SRL 
ammessa 4 

regolare 

9 

MONDIAL SNC ammessa 
3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-

13a/b-14 

regolare 

La ditta KALTEK srl viene ammessa con riserva in quanto nella “Dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e di atto di notorietà” di cui al punto 1 del Disciplinare di gara non risultano barrate le 

dichiarazioni di cui ai punti m) e n). 

Posto quanto sopra, l’EGAS provvederà a richiedere la regolarizzazione della propria posizione alla 

ditta KALTEK srl integrando la documentazione di cui sopra e ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del 

Disciplinare (“Soccorso istruttorio”). 

Tutte le altre ditte vengono regolarmente ammesse alle fasi successive della gara. 

Infine il Presidente del seggio procede a siglare mediante l’apposizione di firma e data all’esterno della 

busta n. 3 relativa all’offerta economica di ogni ditta, verificandone contestualmente l’integrità e i 

sigilli di chiusura, e dispone che le offerte economiche vengano chiuse in un plico che viene sigillato. 

Il Presidente dispone che il suddetto plico venga conservato, a cura del Presidente stesso, in cassaforte 

in attesa delle successive sedute di gara. 

La seduta si chiude alle ore 10.28. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Zanon Marco   f.to__________________________ 

 

Kos Donatella     f.to__________________________ 

 

Todisco Catia                f.to __________________________ 
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VERBALE N. 2  

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA DI CONTENITORI PRERIEMPITI E TANICHE DI FORMALINA 

 ID.15FAR011 

 

L’anno duemiladiciasette , il giorno 15 del mese di FEBBRAIO, alle ore 10:00, presso gli uffici 

dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, di seguito E.G.A.S., in Udine - via 

Pozzuolo n. 330, ha luogo la seduta pubblica finalizzata alla presa d’atto delle nuove 

determinazioni dell’Amministrazione a seguito delle verifiche effettuate relativamente alla GARA 

A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI CONTENITORI PRERIEMPITI E TANICHE DI FORMALINA. ID15FAR011 

Sono presenti il dott. Marco Zanon (Presidente del seggio), la sig.ra Donatella Kos (teste), e la 

Sig.ra Catia Todisco (teste e segretario verbalizzante).  

Il Presidente premette che, durante la prima seduta pubblica del giorno 30/01/2017, la ditta 

KALTEK srl è stata ammessa con riserva alle fasi successive del procedimento, come riportato nel 

verbale della medesima seduta.  

Con note protocolli EGAS nn.  0002667 del giorno 30/01/2017 è stata inviata alla ditta KALTEK 

srl la comunicazione di ammissione con riserva con richiesta che la propria posizione venga 

regolarizzata previo pagamento della penale di cui all’art. 4 del Disciplinare di gara. 

Entro il termine richiesto, pena esclusione dalla gara, la ditta KALTEK srl ha inviato quanto 

richiesto nella lettera di ammissione con riserva.  

A seguito di istruttoria della documentazione pervenuta si è ritenuto di riconvocare in seduta 

pubblica con nota protocollo n. 0003989 del giorno 10/02/2017 le ditte concorrenti, al fine di 

comunicare quanto segue in merito agli scioglimenti delle riserve.  

Nel corso della seduta si prende atto che le ditte KALTEK srl ha provveduto a regolarizzare la 

relativa posizione (come da documentazione conservata agli atti di questa Amministrazione) e, di 

conseguenza, la stessa viene ammessa alle fasi successive della procedura. 

La seduta si chiude alle ore 10:10. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Dott. Marco Zanon   f.to _________________________________________ 

 
Sig.ra Donatella Kos   f.to _________________________________________ 

 
Sig.ra Catia Todisco   f.to_________________________________________ 
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VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA 
GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA STIPULA DI 

UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONTENITORI DI 

FORMALINA – ID15FAR011 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno 28 aprile, alle ore 9.37 presso gli uffici dell’Ente per la 

gestione accentrata dei servizi condivisi – EGAS - in Via Pozzuolo a Udine si sono esaminate le 

offerte relative alla gara a procedura aperta in oggetto.  

Il seggio di gara è composto da Marco Zanon (Presidente), Victor Matellon (teste) nonché 

Chiara Cemulini (teste e segretario verbalizzante). 

Per le ditte concorrenti sono presenti i sigg.ri di cui al prospetto conservato agli atti di questa 

Amministrazione, compilato e firmato dagli stessi, per i quali si è proceduto alla verifica 

dell’identità e della eventuale delega/procura per presenziare alla seduta di gara. 

Il Presidente del seggio di gara dà lettura dei verbali delle sedute riservate della Commissione 

giudicatrice tenutesi in data 07/03/2017 e 11/04/2017 ed in particolare dei punteggi 

assegnati alle offerte tecniche presentate dalle ditte concorrenti in gara, come riportato 

nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Il Presidente, accertata l’integrità delle buste contenenti l’offerta economica, dispone 

l’apertura delle sole offerte ammesse, dando lettura dei prezzi offerti per gli elementi 

costituenti l’offerta economica che, secondo quanto stabilito nelle norme di gara, vanno 

valorizzati mediante apposita formula per l’individuazione del miglior offerente. 

Ultimata la lettura delle offerte economiche, si procede quindi, mediante applicazione della 

formula prevista dal disciplinare di gara, a determinare il punteggio conseguito da ciascun 

concorrente per l’elemento “prezzo” e, quindi, il punteggio complessivo conseguito da ciascun 

concorrente, come evidenziato nel prospetto allegato al presente verbale quale parte 

integrante e sostanziale dello stesso(Allegato 2). 

Viene quindi data lettura della graduatoria provvisoria dei concorrenti, anch’essa riportata 

nel prospetto allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale dello 

stesso(Allegato 2). Le offerte che risultano affette da possibile anomalia, in quanto sia il 

punteggio conseguito per l’offerta tecnica che quello conseguito per l’offerta economica 

risultano superiori ai 4/5 del punteggio massimo attribuibile, sono indicate nell’Allegato 2.  Il 
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Presidente comunica pertanto che si procederà d’ufficio, per i motivi sopra esposti, all’avvio 

del sub procedimento di verifica della congruità dell’offerta presentata dai concorrenti 

risultati primi in graduatoria. 

La seduta si chiude alle ore 10.10.  

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

Marco Zanon  f.to_________________________________ 

 

Victor Matellon f.to_________________________________ 

 

Chiara Cemulini f.to______________________________ 

 

 

Si allega al presente verbale: 

• Verbali della commissione giudicatrice (Allegato 1) 

• prospetto offerta economiche (Allegato 2) 
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Verbali della commissione giudicatrice (Allegato 1) 

                                                                                        
 
 

 
 

 

VERBALE 1  

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA 

DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONTENITORI DI 

FORMALINA – ID15FAR011 

 

Il giorno 7 marzo 2017 alle ore 9.40 presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi 

condivisi – EGAS è stata convocata, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, per la 

valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto. 

Sono presenti: 

 

 

Stefano   Morachiello        Presidente 

Andrea    Bortolato            Componente      

Martina   Peressoni            Componente 

Gianni     De Stasio             Componente 

Claudio    Miniutti     Componente 

 

 

Assiste la Commissione e svolge il ruolo di segretario verbalizzante la dott.ssa Chiara 

Cemulini. 

 
Si premette che: 

• la procedura è stata indetta con Determinazione Dirigenziale n. 634 del 07/12/2016 

• la fornitura è articolata in lotti; 

 

IL PRESIDENTE 

fa disporre sul tavolo dei lavori i plichi inviati dalle ditte concorrenti e trasmessi alla 

Commissione da parte del Presidente del seggio di gara a seguito dell’ammissione in seduta 

pubblica tenutasi in data 30/01/2017 e 15/02/2017 

 

  
lotti 

1 BIO OPTICA 3-4 
2 DIAPATH SPA 3-4-6-8-11-13a-b-14 

3 AHSI SPA 13 a-b 

4 MECCANICA G.M.SRL 4-5 

5 LABOINDUSTRIA SPA 4 

6 KALTEK SRL 3-4 

7 PRO.LAB.SRL 3-4 

8 A.MENARINI  DIAGNOSTICS SRL 4 
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9 MONDIAL SNC 3-4-5-6-7-8-9-10-11-

12-13a/b-14  

 

LA COMMISSIONE 

rileva che i criteri di valutazione qualitativa delle offerte sono esplicitati nella 

documentazione di gara e che la procedura di attribuzione dei punteggi previsti per la 

qualità avverrà sulla base dei criteri e parametri specificati nei documenti stessi. 

Richiamate le prescrizioni contenute nel capitolato speciale in merito alle caratteristiche 

tecniche e funzionali richieste per la fornitura in oggetto la Commissione procede a dare 

lettura della documentazione tecnico-qualitativa presentata dai concorrenti al fine di 

accertarne la conformità alle caratteristiche tecniche e funzionali elencate in capitolato per 

ciascun lotto. 

 

Verificate le caratteristiche la Commissione procede all’esclusione delle seguenti offerte: 

 

Lotto n 3: 
• BIO OPTICA: il contenitore offerto non risponde ai requisiti minimi previsti in CSA: offerto 

contenitore da 35 ml richiesto da 30  

 
• DIAPATH SPA : il contenitore non risponde ai seguenti requisiti minimi: 

⇒ “I contenitori offerti devono evitare il contatto diretto o per inalazione della formaldeide 

o dei suoi vapori con l’operatore nelle normali condizioni d’uso che rendano agevole 

l’utilizzo e non compromettano in nessun modo la qualità del campione”.  

⇒ antisversamento (deve evitare qualsiasi tipo di fuoriuscita, anche accidentale in fase di 

inserimento). Il prodotto offerto infatti in caso di sversamneto, anche involontario, fa 

fuoriuscire la formalina 

• MONDIAL: il contenitore non risponde ai seguenti requisiti minimi: 

⇒  “costante immersione del pezzo bioptico nella formalina anche in fase di trasporto o 

capovolgimento accidentale del contenitore” poiché il fornitore dichiara che il 

contenitore non può essere capovolto 

LOTTO N 4 
• DIAPATH SPA : il contenitore non risponde ai seguenti requisiti minimi: 

⇒ “I contenitori offerti devono evitare il contatto diretto o per inalazione della formaldeide 

o dei suoi vapori con l’operatore nelle normali condizioni d’uso che rendano agevole 

l’utilizzo e non compromettano in nessun modo la qualità del campione”.  

⇒ antisversamento (deve evitare qualsiasi tipo di fuoriuscita, anche accidentale in fase di 

inserimento). Il prodotto offerto infatti in caso di sversamneto, anche involontario, fa 

fuoriuscire la formalina 

 

• LABOINDUSTRIA: il contenitore non risponde ai seguenti requisiti minimi: 

⇒ Contenitori preriempiti con formalina al 4% (TITOLO CERTO) neutra tamponata pH 7,2-

7,4”. Dichiarato ph 7,00 

• MENARINI : il contenitore non risponde ai seguenti ai seguenti requisiti minimi: 

⇒ antisversamento (deve evitare qualsiasi tipo di fuoriuscita, anche accidentale in fase di 

inserimento). Il prodotto offerto infatti in caso di sversamneto, anche involontario, fa 

fuoriuscire la formalina 

• MONDIAL:  il contenitore non risponde ai seguenti ai seguenti requisiti minimi: 

⇒ “costante immersione del pezzo bioptico nella formalina anche in fase di trasporto o 

capovolgimento accidentale del contenitore” poiché il fornitore dichiara che il 

contenitore non può essere capovolto 

LOTTO N 5 
• MONDIAL:  il contenitore non risponde ai seguenti ai seguenti requisiti minimi: 
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⇒ “I contenitori offerti devono evitare il contatto diretto o per inalazione della formaldeide 

o dei suoi vapori con l’operatore nelle normali condizioni d’uso che rendano agevole 

l’utilizzo e non compromettano in nessun modo la qualità del campione”.  

⇒ antisversamento (deve evitare qualsiasi tipo di fuoriuscita, anche accidentale in fase di 

inserimento). Il prodotto offerto infatti in caso di sversamneto, anche involontario, fa 

fuoriuscire la formalina 

LOTTO N 6 
• MONDIAL :  il contenitore non risponde ai seguenti ai seguenti requisiti minimi: 

⇒ “I contenitori offerti devono evitare il contatto diretto o per inalazione della formaldeide 

o dei suoi vapori con l’operatore nelle normali condizioni d’uso che rendano agevole 

l’utilizzo e non compromettano in nessun modo la qualità del campione”.  

⇒ antisversamento (deve evitare qualsiasi tipo di fuoriuscita, anche accidentale in fase di 

inserimento). Il prodotto offerto infatti in caso di sversamneto, anche involontario, fa 

fuoriuscire la formalina 

• DIAPATH SPA : il contenitore non risponde ai seguenti ai seguenti requisiti minimi: 

⇒ “I contenitori offerti devono evitare il contatto diretto o per inalazione della formaldeide 

o dei suoi vapori con l’operatore nelle normali condizioni d’uso che rendano agevole 

l’utilizzo e non compromettano in nessun modo la qualità del campione”.  

⇒ antisversamento (deve evitare qualsiasi tipo di fuoriuscita, anche accidentale in fase di 

inserimento). Il prodotto offerto infatti in caso di sversamneto, anche involontario, fa 

fuoriuscire la formalina 

LOTTO N 7 
• MONDIAL il contenitore non risponde ai seguenti ai seguenti requisiti minimi: 

⇒ “I contenitori offerti devono evitare il contatto diretto o per inalazione della formaldeide 

o dei suoi vapori con l’operatore nelle normali condizioni d’uso che rendano agevole 

l’utilizzo e non compromettano in nessun modo la qualità del campione”.  

⇒ antisversamento (deve evitare qualsiasi tipo di fuoriuscita, anche accidentale in fase di 

inserimento). Il prodotto offerto infatti in caso di sversamneto, anche involontario, fa 

fuoriuscire la formalina 

LOTTO 9 
• MONDIAL: il contenitore non risponde ai seguenti al requisiti minimo:  

⇒ Manca il tappo a doppia vite: offerto tappo a pressione non a doppia vite  

LOTTO 10:  

• MONDIAL: il contenitore non risponde ai seguenti al requisiti minimo:  

⇒ Manca il tappo a doppia vite: offerto tappo a pressione non a doppia vite  

LOTTO :11 
• MONDIAL: il contenitore non risponde ai seguenti al requisiti minimi:  

⇒ Manca il tappo a doppia vite: offerto tappo a pressione non a doppia vite  

LOTTO 12:  
• MONDIAL: il contenitore non risponde ai seguenti al requisiti minimi:  

⇒ Manca il tappo a doppia vite: offerto tappo a pressione non a doppia vite  

LOTTO 13: 
• ASHI: il contenitore non risponde ai seguenti al requisiti minimi 

⇒ Formalina neutra tamponata al 4% (TITOLO CERTO) pH 7,2-7,4 tamponata: il PH 

dichiarato in offerta è pari a 6.9-7.1 

LOTTO 14: 

• DIAPHATH: il contenitore non risponde ai seguenti al requisiti minimi:  

⇒ Tanica in confezione da 25 lt: offerta in confezione da 20 lt 
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Dopo una analisi preliminare della documentazione la Commissione stabilisce di richiedere 

alcuni chiarimenti ai concorrenti e di fissare una prova pratica presso l’ASUIUD. 

La Commissione, alle ore 11.40 chiude i lavori, ricompone quindi la documentazione 

tecnica oggetto di valutazione che viene riposta in luogo chiuso a chiave presso l’EGAS. 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

 

Stefano   Morachiello        f.to________________________________ 

 

Andrea    Bortolato           f.to________________________________ 

 

Martina   Peressoni           f.to ________________________________ 

 

Gianni     De Stasio             f.to________________________________ 

 

Claudio    Miniutti          f.to________________________________ 

 

Chiara     Cemulini              f.to________________________________ 
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VERBALE 2 

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA A PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONTENITORI DI FORMALINA – ID15FAR011 

 

Il giorno 11 aprile 2017 alle ore 11.00 presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi 

condivisi – EGAS è stata convocata, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, per la 

valutazione tecnico/qualitativa delle offerte relative alla gara per la fornitura in oggetto. 

Sono presenti: 

 

 

Stefano   Morachiello        Presidente 

Andrea    Bortolato            Componente      

Martina   Peressoni            Componente 

Gianni     De Stasio             Componente 

Claudio    Miniutti     Componente 

 

 

Assiste la Commissione e svolge il ruolo di segretario verbalizzante Marco Zanon. 

 

La Commissione, dopo aver esaminato preliminarmente i chiarimenti richiesti ed effettuato la 

prova pratica in data odierna presso l’ASUIUD di Udine, procede a dare lettura del verbale 

della seduta del 07.03.2017 e contestualmente procede ad attribuire i punteggi previsti per la 

qualità come riportati nel prospetto allegato al presente verbale quale parte integrante. 

La Commissione alle ore 12.00 chiude i lavori, ricompone quindi la documentazione tecnica 

oggetto di valutazione che viene riposta in luogo chiuso a chiave presso l’EGAS. 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

 

Stefano   Morachiello        f.to________________________________ 

 

Andrea    Bortolato            f.to________________________________ 

 

Martina   Peressoni           f.to ________________________________ 

 

Gianni     De Stasio             f.to________________________________ 

 

Claudio    Miniutti        f.to________________________________ 

 

Marco Zanon                      f.to________________________________ 
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ALLEGATO AL VERBALE DELL'11 APRILE 2017 
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prospetto offerta economiche (Allegato 2) 

lotto 3   DESERTO 

lotto 4 p base BIO OPTICA MECCANICA G.M.   

CODICE OFFERTO   05-01V60PK ZERO60A 60 ml 

KALTEK, PROLAB, MENARINI, 

MONDIAL, DIAPATH, 

LABOINDUSTRIANON AMM 

punteggio tecnico   43,75 50,00 

prezzo unitario 2,60 1,40 1,80 

offerta economica 130.550,00 130.550,00 167.850,00 

punteggio economico 50,00 38,89 

TOTALE   93,75 88,89 

    agg 2° 

    anomala   

lotto 5 p base MECCANICA G.M. MONDIAL 

CODICE OFFERTO   

CONTENITORE 

ZERO150A 150 

ml 

NON AMM 

punteggio tecnico   50,00 

prezzo unitario 3,50 3,45 

offerta economica   94.185,00 

punteggio economico   50,00 

TOTALE   100,00 

    agg  

    anomala 

lotto 6   DESERTO 

lotto 7   DESERTO 

lotto 8 p base MONDIAL DIAPATH SPA 

CODICE OFFERTO   FM1044 

NON AMM 

punteggio tecnico   50,00 

prezzo unitario 3,70 2,30 

offerta economica   17.744,50 

punteggio economico   50,00 

TOTALE   100,00 

    agg   

anomala 

lotto 9   DESERTO 

lotto 10   DESERTO 

lotto 11   DESERTO 

lotto 12   DESERTO 

lotto 13   DIAPATH SPA MONDIAL AHSI SPA 

CODICE OFFERTO   F0046-F0047- FM0839 

TC45600SS 

(LOTTO13A)TC45600TT (Lotto 

13B) 

AMMISSIONE   AMMESSA AMMESSA 

NON AMMESSA 

prezzo unitario a 3,50 2,16 3,35 

prezzo unitario b 7,00 5,90 6,50 

offerta economica   22.174,26 27.035,60 

    agg 2°   

lotto 14   MONDIAL DIAPATH SPA 

CODICE OFFERTO   FM0714 F0048 

AMMISSIONE   AMMESSA 

NON AMMESSA 

prezzo unitario 25,00 24,925 

offerta economica   10.717,75 

    agg 
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